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Resumo executivo

A ser completado no fechamento do relatério, apds o dialogo setorial.
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1 Introducéo

A RDC! Anvisa N° 185, de 22 de outubro de 2001, aprovou o Regulamento
Técnico que trata do registro, alteracdo, revalidacdo e cancelamento da
regularidade de produtos médicos na Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(Anvisa). Esses produtos, outrora denominados correlatos, também sao
conhecidos como produtos para a saude, produtos médicos ou dispositivos
médicos (medical devices). Nesse conjunto estdo inseridos 0s equipamentos
meédicos, materiais de uso em saude e os produtos de diagndstico de uso in vitro.

Dentre os equipamentos médicos estdo os softwares como dispositivos
médicos (designados como suportes ldgicos), que sédo aqueles que por si mesmos
(sem considerar o hardware) se enquadram como produto para a saude. S&o
exemplos: softwares de processamento de imagens para diagndésticos, softwares
de diagndstico em saude (ex: glicemia), software de planejamento de radioterapia
e, até mesmo, certos aplicativos de celular podem ser considerados softwares
como dispositivos médicos. O tema esta previsto na Agenda Regulatéria 2017-
2020, como tema “8.5. Regularizacao de software como dispositivo médico” e seu
inicio foi oficializado com a publicacdo do Despacho de Iniciativa n® 290, de 27 de
novembro de 20182,

A iniciativa regulatéria seguira o rito da elaboracdo de um processo de
Andlise de Impacto Regulatorio (AIR) definido pela Agéncia Nacional de Vigilancia
Sanitaria (Anvisa, 2019). Este processo prevé as seguintes fases:

e Andlise e Definicdo do Problema
e Identificacdo das Opc¢des Regulatorias

e Comparacédo das Opcdes Regulatorias

Todas as fases foram contempladas no presente relatorio com os resultados
desenvolvido no periodo de dezembro de 2018 até a presente data. O trabalho

contou com a participagdo de atores internos e externos (indicado pelas

1 Resolugdo da Diretoria Colegiada.
2 Processo de regulagdo é o SEI N° 25351.912359/2018-18.
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associacOes relevantes do setor e duas universidades da éarea), analise e
planejamento da GQUIP/GGTPS, com o apoio da GGREG. O trabalho néo
pretendeu ser exaustivo, mas levantar os principais problemas do setor, motivo pelo
qual ndo foi extensivo ao maximo.

Os subsidios obtidos serdo usados para construir o futuro instrumento
regulatorio de software médicos.

Com parte deste capitulo serdo abordados, de maneira breve, 0os seguintes
assuntos que ajudardo na compreensao do tema pelo leitor: definicdo de produtos
para saude, aspectos histéricos regulamentares e caracteristicas do mercado de

dispositivos médicos no Brasil e do software médico.

1.1 Definicdo de equipamentos médicos, incluindo software como

dispositivo médico

Sao entendidos que os “Produto para a saude, tal como equipamento,
aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicacdo médica, odontoldgica ou
laboratorial, destinado a prevencao, diagndstico, tratamento, reabilitacdo ou
anticoncepcdo e que nao utiliza meio farmacoldgico, imunolégico ou metabdlico
para realizar sua principal funcdo em seres humanos, podendo entretanto ser
auxiliado em suas funcdes por tais meios” (RDC Anvisa N° 185/01).

Logo, todos os softwares que executam em hardware ndo especificos e que
se enquadrem nesta definicdo sdo entendidos como software como dispositivo
médico, sendo sujeitos a regularizacao na Anvisa. Além destes, ainda existem os
softwares que executam em dispositivos médicos. O conjunto destes softwares

denominamos softwares médicos.

1.2 Fatores legais para regulamentacdo de produtos para a saude

(dispositivos meédicos)

A Lei n®9.782, de 26 de janeiro de 1999 que “define o Sistema Nacional de
Vigilancia Sanitaria, cria a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria, e da outras
providéncias”, dispde que:

“Art. 7° Compete a Agéncia proceder a implementacdo e a execucdo do
disposto nos incisos Il a VIl do art. 2° desta Lei, devendo:

(..)
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IX - conceder registros de produtos, segundo as normas de sua area de
atuacao;

(-..)

XXII - coordenar e executar o controle da qualidade de bens e produtos
relacionados no art. 8° desta Lei, por meio de andlises previstas na legislacao
sanitaria, ou de programas especiais de monitoramento da qualidade em saude;

(-..)

Art. 8° Incumbe a Agéncia, respeitada a legislagdo em vigor, regulamentar,

controlar e fiscalizar os produtos e servicos que envolvam risco a saude publica.”

A Lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976 que “dispde sobre a Vigilancia
Sanitaria a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, 0s Insumos
Farmacéuticos e Correlatos, Cosmeéticos, Saneantes e Outros Produtos, e da
outras Providéncias.”, versa:

“Art. 16. O registro de drogas, medicamentos, insumos farmacéuticos e
correlatos, dadas as suas caracteristicas sanitarias, medicamentosas ou
profilaticas, curativas, paliativas, ou mesmo para fins de diagnéstico, fica sujeito,
além do atendimento das exigéncias préprias, aos seguintes requisitos especificos:
(Redacao dada pela Lei n® 10.742, de 6.10.2003)

(...

Il - que o produto, através de comprovacdo cientifica e de analise, seja
reconhecido como seguro e eficaz para o uso a que se propde, e possua a
identidade, atividade, qualidade, pureza e inocuidade necessarias;

[l - tratando-se de produto novo, que sejam oferecidas amplas informacdes
sobre a sua composicdo e 0 seu uso, para avaliacdo de sua natureza e
determinacao do grau de seguranca e eficacia necessarios;”

Assim, para regular estes dispositivos legais foram promulgados diversos
regulamentos, entre elas destacam-se a RDC n° 185/01, RDC n° 56/01 e RDC n°
40/15, e Nota Téecnica N° 04/2012/GQUIP/GGTPS/Anvisa (especifica para software
como dispositivo médico).

No processo de certificacdo de eletromédicos® (RDC n° 27/2011; IN 4/2015;

IN 22/2017), via a rede de organismos certificados do INMetro, também sao

3 Dispositivos médicos ou produtos para a saude do tipo equipamentos médicos elétrico.
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verificadas as normas técnicas IEC 60601-1-4 Prescri¢cdes gerais para seguranca -
Norma colateral: Sistemas eletromédicos programaveis e algumas partes da norma
IEC 62304:2006 Medical device software - Software life cycle processes.

Os softwares como dispositivos médicos e Varios equipamentos médicos
com software ndo séo certifichveis. O Brasil ndo possui um processo regulado de
certificacao de software como dispositivo médico, principalmente, pela auséncia de
uma norma ABNT, IEC ou ISO que possibilite a certificagdo do mesmo.

Todavia, existe uma experiéncia de certificacdo voluntaria e privada da
Sociedade Brasileira de Informética em Saude (SBIS) em parceria com o Conselho
Federal de Medicina (CFM) para Sistemas de Registro Eletrénico de Saude (SBIS,
[s.d.]). Este tipo de software apesar de pertencer a area da saude, nao caracteriza

automaticamente a necessidade de regularizagéo na Anvisa.

1.3 Fatores motivacionais pararegulamentacdo de software médico

N&o obstante, os citados regulamentos trazerem no seu escopo o software
como dispositivo médico (com a denominacdo de suportes logicos), alguns
requisitos incorporados sdo impossiveis de serem cumpridos pelos softwares e
outros requisitos sujeitos a interpretacdo, o que fragiliza a sua aplicacao. Estes
requisitos foram pensados para bens tangiveis (fisicos). No entanto, os softwares,
incomuns na época, sao intangiveis (virtuais). Assim, ndo se concebe, por exemplo,
um software trazendo etiqueta indelével ou mesmo rotulagem ou manuais
impressos para software distribuidos pela Internet ou pelos aplicativos de celulares
ou controle de lote e série, quando deveria ter o controle pelo versionamento.
Outras informacdes imprescindiveis para software, como formas de atualizacéo,
nao fazem parte da obrigatoriedade sanitaria.

Também houve solicitacbes do setor regulado e sociedade com
participagcbes na Consulta Interna e nos Dialogos Setoriais do processo de
construgcdo da AR 2017-2020, e sua consequente inclusdo na agenda regulatéria.

Outro motivador é que o software tem sido lider dos recall por 13 trimestres
seguidos no FDA até o primeiro trimestre deste ano (PEDERSEN, 2019;
STERICYCLE, 2019). Como a distribuicdo do software € global e virtual (Ex.: Lojas

de aplicativos do Android e Apple, Internet, etc.), pode inferir que estejamos
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sofrendo as mesmas consequéncias. As posi¢des seguintes do ranqueamento
referem-se a problemas de rotulagem, qualidade e esterilidade.

Ademais, o software como dispositivo médico teve discussdes no ambito do
International Medical Device Regulators Forum (IMDRF), do qual o Brasil faz parte
e harmoniza seus regulamentos, com o resultado da criagdo de 5 documentos
orientativos aos paises integrantes do forum para construir seus regulamentos.
Logo, seria necessario a atualizacédo do regulamento.

Finalmente, foi verificada a necessidade de adequacdo da norma ao cenario
sanitario atual, visando, sobretudo, atender as novas necessidades e demandas da
assisténcia a saude, a modernizacdo na regulacdo e aos avancos cientificos e
tecnoldgicos do setor.

Assim, este tema tem como objetivos relacionados a estratégia da Anvisa:

o Ampliar 0 acesso seguro da populacdo a produtos e servicos sujeitos a

Vigilancia Sanitaria

« Aprimorar o marco regulatério em Vigilancia Sanitaria

« Otimizar as acdes de pré-mercado, com base na avaliagdo do risco

sanitario;

« Aprimorar as a¢Ges de cooperacao e convergéncia regulatéria no ambito

internacional

1.4 Caracteristicas do mercado de dispositivos médicos no Brasil

N&o foram encontrados dados especificos sobre o software médico no Brasil,
contudo entende-se que este tipo de produto espelha o setor de dispositivos
médicos, em geral, que possui as seguintes caracteristicas (MS, 2015; ABIIS,
2015):

e Setor complexo, levando-se em conta principalmente a diversidade
dos produtos existentes e tecnologias, altamente sofisticadas;

e Ciclo de vida curto, no qual mesmos produtos langados recentemente
podem se tornar obsoletos ou concorrencialmente inviaveis antes que
sejam conhecidos seus potenciais beneficios ou maleficios.

e Setor possui grandes empresas globais convivendo com pequenas e
médias empresas locais. No entanto, ha um dominio de grandes

empresas multinacionais em faturamento e direcao tecnolégica. 90%
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das empresas sdo de médio e pequeno porte, com faturamento
inferior a R$ 50 milhdes (normalmente sdo empresas nacionais).
Apenas 10% das empresas sédo de grande porte e possuem alto poder
de mercado nos segmentos em que participam (normalmente sao
empresas multinacionais).

No Brasil, sdo 14.482 empresas; 4.032 séo fabricantes importadores
e distribuidores 10.450 atuam na comercializacado desses produtos,
com concentracdo de 32% das empresas em Sao Paulo.

Nos paises emergentes, esse setor tem crescimento acima da média
de outros setores da economia, com projecao de crescimento de 15%
nos proximos anos, em razdo de mudancas demograficas e
epidemioldgicas.

O setor produtivo de dispositivos médicos brasileiro é discreto frente
aos principais paises produtores de dispositivos médicos no mercado
mundial.

Embora a limitacdo de porte dificulte a competitividade em
determinados segmentos de alta tecnologia, ha empresas de
dispositivos médicos no Brasil que obtiveram sucesso no
desenvolvimento de equipamentos, com boa relacdo custo-
efetividade, adequados as necessidades de saude no Pais e com
elevado potencial para exportagao.

A industria brasileira de dispositivos médicos é formada, em geral, por
pequenas e médias empresas. Estima-se que cerca de 70% das
empresas desse setor possuem producdo prépria, menos de 10%
dedicam-se unicamente a importacdo de produtos, e 93% das
empresas possuem controle de capital nacional,;

O numero de empresas atuantes no setor de implantes aumentou
cerca de 44% de 1999 a 2008. A grande maioria das empresas esta
localizada no Estado de S&o Paulo, sendo 45% no interior e 34% na
Capital.

O setor segmenta diversos mercados, podendo-se afirmar que em

varios desses segmentos ndo ha concorréncias de mercado.
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Com uma demanda crescente, aliada a um parque produtivo nacional
timido e concentrado em produtos de menor valor agregado, tem-se
um cenario de aumento do déficit da balanca comercial no setor, tema
gue tem sido objeto de preocupacdo no ambito da execucédo da
politica de desenvolvimento do Governo Federal para o setor.

Os investimentos realizados na area pelo Governo Federal séo
resultado de acles estratégicas e politicas convergentes como o
Plano Brasil Maior (Ministério do Desenvolvimento, Industria e
Comeércio Exterior), o Programa Inova Saude (Ministério da Ciéncia,
Tecnologia e Inovacdo e Finep) e a Politica Nacional de Saude
(Ministério da Saude).

Dentre as estratégias de estimulo a producéo nacional destacam-se
as Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) coordenadas
pelo Ministério da Saude.

Levantamento realizado pelo Governo Federal sobre a tributacdo de
5.600 produtos do setor indicou que a incidéncia de impostos ndo
ocorre igualmente sobre todos os dispositivos médicos. Foi possivel
observar que ha indicativos de que o ICMS, PIS/Cofins e Pis/Cofins-
importacdo podem ter participagdo significativa na formagao dos
precos dos dispositivos médicos. Entretanto, boa parte dos
dispositivos médicos é alcancada por mecanismos de desoneracao
tributaria que reduzem a carga tributaria incidente.

No Brasil, os dispositivos médicos tém sido utilizados de forma
crescente nos setores publico e privado de saude. Isso porque foi
ampliada a demanda por estas tecnologias — tanto no diagnéstico
como no tratamento — em face das mudancas demogréficas e
epidemioldgicas (em especial o aumento do namero de idosos) e
também sociais (traumas por violéncia urbana e acidentes de transito.
No que se refere a judicializacdo de acesso a dispositivos médicos,
embora 0 SUS e o0 setor de saude suplementar apresentem
problemas similares, a questdo se apresenta diferentemente. No
SUS, a judicializacéo se da para a obtencéo de modelos ou marcas

especificas de dispositivos médicos, com precos supervalorados.
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N&o se tem conhecimentos de diretrizes sobre indicacédo de uso dos
diversos tipos de software médico.

Ha fortes assimetrias de informacdes de ordem técnica e econdémica.
Como exemplos, tem-se auséncia de uma padronizacdo de
denominagfes/nomenclaturas, o que dificulta a identificacdo de
produtos substitutos e, de outro lado, a auséncia de bancos de precos
confiaveis.

A harmonizagdo dos termos utilizados mundialmente para
dispositivos médicos, bem como a possibilidade de unificacdo dos
sistemas e bases de dados na area da saude depende,
essencialmente, da padronizacdo de informacfes comuns aos
diferentes sistemas. Pode-se concluir que as dificuldades de
classificacdo dos produtos médicos, no mundo e no Brasil, residem
na definicdo de termos, caracterizacdo e denominacao dos produtos,
controles para catalogacao, etc..

A assimetria de informacdes, existente no setor, beneficia os que
dominam um conhecimento muito especifico sobre esses produtos,
que regra geral sdo o médico especialista, o fornecedor do produto
(seja fabricante ou distribuidor), o administrador que realiza as
aquisicoes desses produtos para o estabelecimento ou operadora de
saude.

A inovacao nesse setor é incremental, baseada nas informacdes pés-
mercado sobre o desempenho do produto para o seu aprimoramento.
O acesso aos produtos no Brasil ainda é restrito - a maior parte da
populacdo ndo tem acesso a dispositivos médicos, principalmente nas
regides afastadas das metrépoles.

Muitos dispositivos requerem treinamentos, servicos complementares
e manutencdes associados, o que diferem substancialmente de
medicamentos.

A evolucdo dos dispositivos médicos €é predominantemente
incremental, através de atualizac&do constante.

A informatizacéo pode ser uma saida para a escassez do acesso, pela

otimizacao e reducgao dos custos (ABIIS, 2015).
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Em numeros mais atuais (marco de 2019) podemos destacar (ABIIS, 2019):

O setor apresentou crescimento de 0,5% no acumulado de janeiro a
marco de 2019, com recuo de 5,7% nas importaces em comparacao
ao mesmo periodo de 2018;

No primeiro trimestre de 2019, as importacfes de Dispositivos Médicos
foram de US$ 1,3 bilh&o, recuo de 5,7% em relagcdo ao mesmo
trimestre de 2018. A balanca comercial registra déficit de US$ 1,1
bilh&o no do setor, menor que em 2018 (US$ 1.206 bilh&o).

1.5 Caracteristicas do mercado de software médicos

Existem poucos dados disponiveis no Brasil, mas o mercado de software é

bastante globalizado devido a facilidade de venda do software em relacdo ao

hardware. Como por exemplo, a venda pela Internet. Assim, foram utilizados dados

dos Estados Unidos para complementar a abordagem dos dados no Brasil. As

referéncias nacionais denotam dados do Brasil.

Em relacdo ao mercado de software, podemos afirmar que:

Muitos fabricantes ainda vendem software que rodam em plataformas
obsoletas (Ex. Windows XP), incluindo ofertas financeiras
significativas. Estas plataformas ndo sdo atualizaveis contra novas
ameacas de seguranca ou mesmo correcdes no seu funcionamento
OU possui suporte a novas pecas (ex. placas de redes com novas
opcdes) ou interoperabilidade com novos produtos (CDRH/FDA,
2019; Ebserh, 2019).

Existe um parque de sistemas legados que ndo podem ser
substituidos rapidamente, mas que ndo conseguem ser atualizados
para contemplar novos mecanismos de seguranga contra riscos
tradicionais e de ciberseguranca (tanto safety, quanto security).
Muitos destes legados estao ainda completamente operacional e ndo
amortizados (CDRH/FDA, 2019; Ebserh, 2019).

Existe na &rea de informética uma crescente onda de protecdo aos

dados que ndo € acompanhada, em geral, no mesmo ritmo pelos
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fabricantes de dispositivos médicos, que possuem motivacdes
diversas (CDRH/FDA, 2019; ECRI INSTITUTE, 2016; HEALTHCARE
INDUSTRY CYBERSECURITY TASK FORCE, 2017).

Os produtos nos servi¢os de saude possuem diversas configuracoes,
com diversas plataformas de diferentes versdes e fornecedores.
Assim, a padronizagcdo e integracdo s&o sempre um desafio
(CDRH/FDA, 2019; ECRI INSTITUTE, 2016; Ebserh, 2019).

Muitos problemas podem ser compensados por controles externos
automatizados pelos servicos de salde ou gestdo da seguranca da
informacdo (CDRH/FDA, 2019; ECRI INSTITUTE, 2016;
HEALTHCARE INDUSTRY CYBERSECURITY TASK FORCE, 2017).
Cabe ressaltar que ja existem abordagens para a verificacdo e
validacdo de sistemas informaticos em dispositivos médicos, apesar
da imaturidade dos sistemas atuais no Brasil (OLIVEIRA et al., 2017).
Existe muita desinformacéo sobre o tema no Brasil (SILVA, 2013;
Ebserh, 2019).
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2 Definicdo e Andlise do Problema Regulatério

A definicdo e analise do problema regulatério € primeira fase do processo de
AIR, que visa identificar as principais causas e que, agindo sobre as mesmas,
promovam a minimizacao do problema regulatorio a ser tratado.

Esta etapa foi instruida por uma oficina com os stakeholders internos da
Anvisa e avaliacdo de um questionario eletronico destinado aos stakeholders
externos a Anvisa. Esta abordagem foi complementada com vérias evidéncias
técnico-cientificas e jornalisticas para suportar os elementos evidenciados.
Contudo, ndo se pretende esgotar o contetido, mas identificar as principais causas,
gue agindo sobre as mesmas, promovam a minimizacado do problema regulatério a
ser tratado. O capitulo finaliza com o desenho dos objetivos regulatérios para

combater as causas.

2.1 Oficina Interna da Anvisa

A oficina interna da Anvisa foi coordenada pela Geréncia de Analise de
Impacto Regulatorio (GEAIR/GGREG), tendo representantes das seguintes areas:
e Geréncia-Geral de Tecnologia de Produtos para Saude (GGTPS);
e Coordenacéao de Inspecao e Fiscalizacao de Produtos para a Saude
(CPROD/GGFIS);
e Geréncia-Geral de Tecnologia em Servicos de Saude (GGTES);
e Geréncia-Geral de Monitoramento (GGMON).
A metodologia utilizada foi o “Método dos 5 porqués” (padrdo nas boas
praticas regulatérias da Anvisa), nas datas de 28/5/2018 e 29/5/2018.

A oficina identificou 25 (vinte e cinco) causas raizes apresentadas no Quadro
1. A maioria reproduz as falhas de mercado ja identificadas na literatura de
regulacdo de mercado, e em especial na Anvisa/Brasil (b, c, d, |, |, t, u). Outras
detalham elementos especificos de software (a, e, f, g, h, i, k, m,n,0,p,q,r,s). O
resultado desta oficina pode ser verificado no Apéndice A desse relatério, referente

aos atores internos.
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Problema
regulatorio
principal

Riscos Inaceitaveis decorrentes do uso de softwares
meédicos (SM).

a. Falta de orientacdo aos profissionais de saude e a
populacdo sobre os riscos na utilizacdo de SM, tendo
em vista que a Anvisa ndo tinha expertise sobre o
assunto ja que o tema € bastante recente e que os
riscos decorrentes de seu uso ndo sao totalmente
claros para a Agéncia;

b. As orientagdes especificas (alertas de
Tecnovigilancia) divulgadas pela Anvisa ndo atingem
na totalidade o publico-alvo tendo em vista o
desconhecimento sobre a existéncia da informacao e
sobre onde encontra-la. A divulgacao dos alertas é
pouco difundida tendo em vista a escassez de
recursos humanos, materiais, tecnoldgicos e
financeiros;

c. A necessidade de regularizacdo de SM junto a Anvisa
ndo esta explicita nos regulamentos sobre o tema e
nem ha divulgacdo sobre a necessidade de
regularizacao dos SM,;

d. Deficiéncia na fiscalizagdo, monitoramento e controle
cCausas sanitario;
identificadas e. Os regulamentos vigentes foram elaborados em um

contexto cujo foco era o hardware;

f. Os SM estdo sujeitos a um ritmo de inovagao
acelerado e disruptivo, por isso demandam requisitos
regulatérios especificos;

g. A convergéncia regulatéria com o IMDRF, Mercosul,
dentre outros, demanda novos requisitos regulatérios
relacionados ao tema;

h. O processo de desenvolvimento e
fabricacdo/producdo de SM é virtual e altamente
fragmentado, ndo ocorrendo em uma localizagdo
fisica como outros produtos médicos;

i. Os SM sé&o virtuais e intangiveis, dificultando o
monitoramento de seu uso;

j. A subnotificagdo de eventos adversos relacionados
aos SM dificulta o0 monitoramento de seu uso;

k. Os SM sdo elementos intermediarios, dificultando o
estabelecimento de nexo-causal entre o0 evento
adverso causado e os SM;
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I. As informacOes sobre os problemas relativos a SM
fica retida pelas empresas desenvolvedoras,
dificultando o monitoramento dos riscos relacionados
ao uso;

m. A venda e a distribuicdo de SM sao virtuais e diretas
para o usuario, permitindo ao fabricante o comércio de
produtos sem registro;

n. A plataforma de distribuicdo € global e virtual direta ao
usuario, dificultando a fiscalizacao da
comercializacéo;

0. Os desenvolvedores de SM ndo possuem informacéao
sobre a necessidade de avaliagdo prévia de
seguranca e eficacia pela Anvisa;

p. A fiscalizagdo dos SM pelas vigilancias locais é
dificultada pelo desconhecimento do contexto de
fiscalizagao, requisitos e regularizacao dos SM,;

g. A peculiaridade de os SM ficarem ocultos dentro de
maquinas dificulta a fiscalizacgao;

r. A fiscalizacdo dos SM depende de conhecimentos
altamente especializados;

s. O grande numero de SM existentes e a possibilidade
de que eles interajam entre si dificulta a fiscalizag&o;

t. Mesmo como a realizacdo de testes de
gerenciamento de risco podem ocorrer riscos nao
previstos ou identificados pelo fabricante ocasionados
por desvios de qualidade ou mau funcionamento do
SM;

u. O fabricante pode omitir para a Anvisa 0S riscos
potenciais ja identificados.

Erros de diagndstico ou tratamento;

Aumento de morbidade;

Consequéncias . _
Obito de pacientes;

oo o w

Aumento de custos para o SUS;

Quadro 1 - Definicdo do problema regulatério e suas possiveis causas

A dificuldade de identificacdo de eventos adversos foi vista como uma

consequéncia intermediaria, por isso ndo consta neste quadro.

2.2 Consulta dirigida aos atores externas a Anvisa

Esta etapa foi concebida para a participacdo de atores externos a Anvisa.

Para reduzir o viés foram designados representantes dos principais stakeholders:
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fabricantes, importadores, profissionais de saude, normalizadores e academia. O
planejamento previa a distribuicdo de questionarios eletrénicos, entrevistas (em
caso de duvidas na analise) e reunido de validacdo pelo diadlogo regulatério do
resultado final (mapa do problema regulatorio).

O objetivo foi 0 mesmo da oficina com os atores internos, obter um mapa
representativo do problema regulatério, causas e consequéncias.

O questionario foi construido com o conhecimento corrente da area de
equipamentos médicos (onde os softwares em referéncia sdo avaliados), com a
ajuda dos documentos do IMDRF para eventos adversos e entre outros (STANLEY;
CODERRE, 2016; ISO, 2011), com o apoio da Geréncia-Geral de Regulamentacéo
e Boas Praticas Regulatorias (GGREG/Anvisa).

Como objetivo nédo foi o levantamento exaustivos de todos os problemas,
mas somente dos principais por uso foram convidados apenas alguns atores
relevantes. Os atores foram escolhidos devido a sua participacdo historica nos
regulamentos da Anvisa e representatividade nos respectivos setores.

Foram convocados na data de 01/04/2019 para indicacao de representantes,
por meio de oficios eletrénicos do sistema SEI, as seguintes instituicdes:

« ABIMO - Associacdo Brasileira da Industria de Artigos e Equipamentos
Médicos e Odontoldgicos

« ABIMED - Associacao Brasileira da Industria de Alta Tecnologia de Produtos
para Saude

« ABNT (grupo de software) - CB/26 — Subgrupo de Software Médico

« ABNT/CEE78 Informatica em Saude

« ANAHP - Associagao Nacional de Hospitais Privados

» ABIIS — Alianca Brasileira da Industria Inovadora em Saude

» Grupo de Pesquisa em “Engenharia Clinica e Hospitalar” da Comissao de Pos-
Graduacao da FEEC, “Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computagao”
(FEEC), da Unicamp

« SBIS - Sociedade Brasileira de Informética em Saude

o CBDL — Camara Brasileira de Diagndstico Laboratorial

« ABRAMED - Associacao Brasileira de Medicina Diagnéstica

« ABECSAUDE - Associacéo Brasileira de Empresas Certificadas na area da
Saude
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e NUcleo de Tecnologias Estratégicas em Saude (NUTES) da Universidade
Estadual da Paraiba (UEPB)
« ABRAIDI - Associacéao Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos

para Saude

Logo, o grupo de respondentes contou com representantes da industria
nacional e internacional, dos hospitais, dos técnicos da area e academia. Nao
foram identificados os respondentes, pois o interesse é nas principais percepcdes
dos atores por papel, e ndo nas percepcdes idiossincraticas. Ao todo tivemos 11
retornos, de onde foi tomado o cuidado de se ter pelo menos um representante de
cada segmento apresentado.

O questionario foi enviado para os representantes por meio de e-mails e
alguns casos foram feitos contatos telefénicos para esclarecimento de duvidas, ou
mesmo correcao de problemas no envio.

O questionario foi dividido em duas partes, uma qualitativa e outra
guantitativa. A apresentacdo das respostas a seguir segue a mesma estrutura.

O quadro 2, a seguir, resume as perguntas e respostas qualitativas. Como
esta parte ndo tem objetivos numéricos, mas apenas qualitativo, ndo foram dadas
tratativas estatisticas.

J& para as questfes quantitativas (5.1, 5.2 e 6.1) foram feitos gréaficos e sao
apresentados na sequéncia do quadro. A questdo 1 referia-se apenas ao nome da

instituicdo para registro.

excluséo) do
que é software
como dispositivo
médico (sujeito
a regularizacao)
é claro?

Perguntas Respostas

2.1 O escopo | e Ndo. Sugestdo: usar termos “como ‘orientagédo’, ‘suporte a decisao’,
regulatorio ao definir o objetivo. Além disso, especificar o uso da informagéo
(critérios de | quando discute o modo de utilizagdo.”.

inclusédo € | e 2x Sim.

e Sim, conforme descrito na introducdo do questionario. Porém, na
RDC 185 esta defini¢cdo nao é tao clara.

e N&o, uma vez que ndo ha mencéo clara a software na definicdo da
RDC 185/01, e a nota técnica é orientativa.

e Nao.

¢ A definicdo poderia ser melhor esclarecida. Por exemplo, segundo
a Anvisa, um Prontuario Eletrénico do Paciente (PEP ou EHR) néo é
considerado um software como dispositivo médico. Entretanto, esses
softwares registram dados a respeito de diagndsticos e tratamentos.
Citar mais exemplos.
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¢ O escopo é claro apenas para os termos definidos anteriormente,
na NT N° 04/2012/GQUIP/GGTPS/Anvisa, estas definicbes néo
contemplam os Apps.

e N&o. A descrigéo se aplica bem a hardwares, mas néo a softwares,
0s quais tém especificidades.

¢ O escopo regulatério apresentado acima nédo é claro. Uma definicédo
alinhada com a definicdo do IMDRF, se faz necessaria.

Além dos SAMD, existe o software embarcado e o0s softwares
classificados como nao-médicos, que, por seu baixo ou nulo risco a
salude, deveriam estar claramente fora do escopo de
regulamentacéo, para que a Anvisa possa focar seus recursos em
SAMD.

e Tem que ter o termo universal “software” ou “programa de
computador”.

2.2 Sistemas de

informacoes,
tipo Medical
Device Data
Systems
(MDDS)4, com
controle

sanitario serao
mais seguros e
eficazes?

e N&o implicam em risco sanitario. O controle sanitario pode ajudar
no amadurecimento dos sistemas, que atualmente é baixo.

e Estes tipos ja seguem outras regulagdes internacionais e nacionais,
como certificacdo SBIS e CFM.

e Talvez ndo seja viavel, em virtude de muitos hospitais terem seus
programas e banco de dados desenvolvidos de maneira prépria, ndo
existe hoje como mensurar as questdes de seguranca e eficiéncia
destes programas, além destes programas também possuirem
ferramentas e caracteristicas especificas que variam de instituicdo
para instituicdo.

e Ndo. A seguranca destes sistemas deve ser garantida pelo
cumprimento da lei geral de protecdo de dados. Qualquer intervencéo
da Anvisa no ambito destes sistemas s0 trara ainda mais inseguranca
juridica ao setor.

e Qualquer controle sanitario "pode" contribuir para a seguranca e
eficacia, mas o problema principal aqui é a questao de como regular
software em geral e a questéo de recursos (incluindo expertise).

e Nao.

e Sim. Usando a certificagdo SBIS para Sistemas de Registro
Eletrbnico como referéncia. SBIS estd trabalhando no
desenvolvimento de categorias adicionais de sistemas para a saude,
tais como LIS, prescricdo eletrbnica, RIS, Gestdo Eletronica de
Documentos (GED) e telemedicina.

e Sugiro que estes sistemas sejam passiveis de serem declarados
guanto ao propésito de sua utilizacdo, de forma semelhante ao
MDDS.

e Endentemos que ndo, ja que esses sistemas ndo implicam risco
sanitario, ndo sendo necessario 0 seu registro na Anvisa.

¢ N&o. Estes sistemas ndo entrariam na definicdo de software como
dispositivo médico.

e Sim.

3.1 Sobre a
classificacdo de
risco de
software atual.

10x Nao é adequado necessitando de regras exclusivas.
Adequado.

4 Varios MDDS séo regulados e outros ndo séo regulados conforme a definicdo dada pela
RDC 185/01 e Nota Técnica n° 04/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA.
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3.2 Sobre a a
classificacdo de
software
destinados
uso
diagnostico
InVitro (IVD).

ao
de

9x Devem usar regras especificas de I1VD.
2x Nao devem ter regras diferenciadas de software como dispositivo
médico.

41 Sobre o
alinhamento
internacional.

7x E Imprescindivel.

2x E necessario.

2x E recomendavel.

Convergéncia regulatéria permite a desburocratizacdo e o melhor
desenvolvimento econémico nacional, sem prejuizos a protecdo e
promocédo da saude. Os softwares sao desenvolvidos para atender
padrdes globais.

4.2 Requisitos
de seguranca e

9x Nao.
2X Sim.

eficacia de

hardware  séo

suficientes para

Software?

4.3 Principais | e Crescente nimero com diversidade cenarios e aplicabilidade.
desafios da | Produtos carentes de validacéo de resultados clinicos. Dificuldade de
Anvisa nos | identificar os produtos que tragam mais valor para os beneficiarios.

préximos anos?

Capacidade de acompanhar o crescimento do mercado sem bloquear
a inovacao.

e Internacionalmente criar “critérios de avaliacdo de software como
medical devices para garantir seguranca, efetividade e desempenho
necessario uso assistencial”.

¢ Desenvolvimentos de normas ou testes para garantir a eficacia dos
softwares e mao de obra qualificada para esta aplicagéo.
Vulnerabilidades de modo geral, compatibilidades de protocolos de
comunicagao.

1 - Sistemas com procedimentos remotos - comunicagao, protocolos,
virus, identificacfes etc.

2 - Sistemas de uso localizado - comunicagéo e protocolos.

3 - Sistemas embarcados - obsolescéncias.

¢ Aplicacao da I1SO 14971.

e Recursos (incluindo, de maneira impactante, expertise sobre o
assunto)

Alinhamento com outras iniciativas internacionais

Necessidade de decisdes sobre a discrigdo no cumprimento (uma vez
gue nao sera possivel exigir de todos os SaMD, como ja percebido
por outros reguladores)

e Existem muitas atualizacbes e correcdes de bugs e havendo um
controle pode-se criar barreiras para a utilizacdo dos produtos em
virtude do tempo necessério para a aprovagao destas atualizages.
Evolucdo com transformacgéo = regulacdo em revisédo constante e de
forma agil

Representantes nem sempre instalados no pais, tornando a
fiscalizacdo mais complexa;

A dificuldade de fiscalizacdo devido o software ser intangivel,
podendo ser contratado e acessado no modelo SaS (Software as
Service) diretamente pelos usuarios.
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¢ A Anvisa deve ter um papel de orientacdo criando um arcaboucgo
para declaracdo do SDM em modelo semelhante ao MDDS.
Incentivador para remover as barreiras para as inovag¢des que podem
baratear e fazer chegar tratamentos com maior eficiéncia a
populacdo. Remover os produtos que ndo cumpram com o0 que esta
declarado.

¢ O principal desafio seriam os softwares de inteligéncia artificial, com
alta probabilidade de ocorréncia e impacto indeterminado. Necessério
sistema de vigilancia pds registro.

e Demanda crescente por orientacdes claras e precisas. Desafio de
classificacéo de risco e informacdes técnicas requeridas para registro
sanitario. Clara definicdo de requisitos relacionados ao ciclo de vida
do produto, alinhada com os conceitos globais e que considere um
formato apropriado de alteracdes pds-mercado alinhados com
conceitos de inteligéncia artificial e aprendizado eletrénico (machine
learning).

e A pulverizacao de novas aplicacdes e técnicas de desenvolvimento
de software, associado a alta presséo imposta pelo time-to-market, e
a Anvisa como 6rgdo regulador sem capacidade de acompanhar
estas mudancas.

4.4 Sobre
regulacéo

a
de

Software como
Servico (Nuvem,

Web, etc.) .

¢ Necessario controle de parceiro ou da propria Anvisa.

¢ 4x Se regulado seria mais seguro e eficaz.

¢ 2x Nao deve regular, ja que néo existe meios.

e Seria mais seguro e eficaz, necessitando, contudo, de novos
métodos e técnicas mais atuais de controle, assim como eventuais
ajustes nas legislacdes pertinentes.

e Devem ser submetidos a Cadastro e avaliados mediante inspecéo
se cumprem regras bdasicas de seguranca e privacidade, onde o
orgao fiscalizador s6 atua mediante dendncia, exemplos sdo o
HIPAA(https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/security/laws-
regulations/index.html) e HITECH(https://www.hhs.gov/hipaa/for-
professionals/privacy/laws-regulations/combined-regulation-
text/omnibus-hipaa-rulemaking/index.html).

¢ Necessario que ofereca suporte para atendimento no Brasil, o qual
pode se dar remotamente. A rastreabilidade é garantida com o
arquivamento do Invoice e NFe no 6rgao fiscal e a utilizacdo de
sistema eletrbnico para garantir também o processo sanitario.

¢ A regulamentacado deve depender da indicacdo de uso / propdsito,
e considerar os critérios de classificacdo de SaMD sem considerar
seu modo de entrega / plataforma (Ex., aplicativos médicos moveis,
nuvem, servidor, ou médulo de analisador).

4.5 Sobre
regulagéao

a
de

Software Livre.

¢ Necessario controle de parceiro ou da prépria Anvisa.

¢ 4x Se regulado seria mais seguro e eficaz.

e 2x N&o deve regular, ja que néo existe meios.

e Seria mais seguro e eficaz, necessitando, contudo, de novos
métodos e técnicas mais atuais de controle, assim como eventuais
ajustes nas legislacdes pertinentes.

¢ O fato de ser utilizado por algum profissional o qualifica diretamente
como responsavel por sua utlizagdo. Deve ser cadastrado por
declaracéo.

e Devem seguir a regulamentacdo geral, podendo ser
comercializados no Brasil sem um representante local, bastando
oferecer suporte para atendimento, o que pode ocorrer remotamente,
tal como sugerido no item anterior.
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¢ A regulamentacdo deve depender da indicacdo de uso / proposito,
e considerar os critérios de classificacdo de SaMD sem considerar
seu modo de entrega / plataforma (Ex., aplicativos médicos moveis,
nuvem, servidor, ou médulo de analisador).

4.6 Outros tipos
de
comercializacao

diferente da
venda direta de
licengas?

¢ Software as a Service.

¢ Bundle de solucéo de tecnologia como servico;

¢ Bundle de solucéo assistencial como servico;

e Locacao (uso por tempo determinado).

¢ Contrato de Fornecimento de Tecnologia;

¢ Contrato de licenca de uso e manutencéo de software;

¢ Contrato de distribuicdo (distribuicao de licencas).

¢ Distribuicdo direta de software para venda de algum servico, e
atividades do tipo (como se fosse uma consignacdo, no caso de
hardware)

e Licencas por assinatura - Acesso como servico (SaaS) - Pagamento
por transacao - Oferta embutida pré instalada como parte do sistema
operacional. - Modulo de interface em dispositivo madvel para
dispositivo médico de hardware.

e Aluguéis, trocas por outros servicos

4.7 Sobre os
softwares nao
regulados, mas
assemelhados

¢ Ox Devem ter algum tipo de aviso que ndo estdo sujeitos a
regulagéo.

¢ Avisos de proposito e risco, semelhante aos encontrados na RDC
185, Anexo Il e RDC 185, Anexo III.B

(finess, e A exigéncia de implementacdo de avisos de que estes softwares
wellbeing, estilo | ndo estdo sujeitos a regulamentacdo, indiretamente os torna
de vida, etc.). regulados, porque cria uma obrigac&do que pode ser considerada uma
regulamentacao.

Quais ¢ Confiabilidade/acuracia das informacdes e/ou recomendacdes, alta
caracteristicas maturidade em seguranca da informacdo (balango entre
de bom | confidencialidade integridade e disponibilidade), boa usabilidade e
software? alta disponibilidade do servigo.

¢ Basico: confiabilidade das informag@es, seguranca e disponibilidade
do sistema como nivel minimo de qualidade.

“‘Nos casos de softwares que realizam diagndstico, geram alertas ou
sugerem dosagens de medicamentos, estes devem ser enquadrados
como uma classe superior e devem ser acompanhados, no momento
do registro, de estudos cientificos que comprovem sua eficicia e
seguranga clinica.”

“blindagem do software respectivo contra malware, hacker e bugs que
possam trazer problemas ao desempenho de outros softwares e
grandes sistemas de gerenciamento e administracdo de dados.”

¢ Exatidao, confiabilidade, seguranca, repetibilidade,
interoperabilidade, usabilidade e velocidade.

¢ AISO 25010 ja define as caracteristicas minimas necessarias sobre
o software e devemos levar em consideracdo a ISO 14971 e tb a
LGPD.

e Uma mistura de um processo de projeto controlado, com atividades
de gerenciamento de risco embutidas, e um sistema de gestdo
controlando atividades relacionadas.

e Executar com eficiéncia e acuréacia o objetivo ao qual ele se propde;
Garantir, no ambito e limites de sua atuagdo, a seguranca do
paciente;
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Contemplar uma estrutura de dados adequada ao registro e
processamento dos conteidos minimos necessarios ao seu campo
de atuacdo;

Contemplar as funcionalidades minimas necessarias ao uso
adequado por todos os atores envolvidos;

Apresentar boa usabilidade.

e Interoperabilidade, Seguranca da informagdo, Seguranca do
Paciente, Obijetivo - Clareza de intencao.

¢ Confiabilidade, seguranca, reprodutibilidade, orientacées de uso e
limitacdes claras ao usuério.

¢ Atributos minimos: usabilidade, performance, interoperabilidade,
seguranca. Considerados os principios das normas relacionadas. Ex.:
ISO 14971:2007; IEC 80002-1:2009 — Part 1.

¢ Qualidade da documentacdo do software. Niveis de integridade.
Questionario com usuarios. Testes de desempenho de carga.
Portabilidade. Boas Préticas.

Como medi-las?

¢ Avaliacbes de usabilidade, satisfacdo do usuéario (Net Promoter
Score, por exemplo), impacto positivo em marcadores de desfecho
(reducdo do numero de eventos adversos, por exemplo), Uptime,
cumprimento dos SLAs por parte do provedor, entre outros.

¢ Nos casos referentes a confiabilidade das informacdes, seguranca
e disponibilidade: adotar padrées semelhantes ao HIPPA nos EUA e
requisitos de certificacdo de RES pela SBIS. Para os casos de
softwares de diagnostico e dosagens de medicamentos estes
deveriam ser certificados e apresentar estudos cientificos que
demonstrem sua eficacia e seguranca para avaliagdo de banca
especializada.

e Feedback por parte dos usuarios e laboratorio de testes especificos.
e Auditoria Periddicas pelos Organismos Certificadores.

e Sdo dificeis de medir diretamente, por isso 0 problema histérico na
avaliacdo de conformidade de softwares.

¢ Por um processo de certificacdo do software, tal qual SBIS por meio
de auditoria especializada e realizacdo de testes de usabilidade,
seguranca da informacao, performance e corretude funcional (bugs).
¢ A Anvisa pode seguir o caminho de instituicbes como o FDA, que
no caso do MDDS, estabeleceu uma separacéo clara entre o que se
espera que tenha comprovacdo de desempenho, através de ensaios
de testes e simulacfes e onde se necessita apenas uma declaracao.
¢ Testes da metodologia em laboratério e em campo, que utilizem
metodologias seguras e eficazes.

e Testes de verificacdo e validago.

Outros
comentarios?

Um dos grandes desafios desta valida iniciativa é balancear a
necessaria e qualificadora regulacdo com a frenética e surpreendente
inovacao.

E importante destacar que SDMs que ja estdo no mercado (Software
Legado), devem ser isentos de um novo processo de validacéo. E
importante notar que a Comunidade Europeia caminha para adotar o
aspecto do software que prové informacao para fins de diagnéstico
ou terapéutica e software que monitora processos fisiolégicos
(https://www.namsa.com/european-market/mdr-stricter-rules-

medical-device-software/). Seriam interessantes promover o
intercambio de delegados da Anvisa e participantes de entidades
como a ABIMO em féruns proprios para a discussdo deste tema,
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como o IMRDF (https://www.fda.gov/medical-devices/digital-
health/software-medical-device-samd).

A presente Consulta Dirigida € bastante relevante para que a
regulacao destes devices ndo aconteca em prejuizo da inovagéo, mas
em prol da seguranca e saude dos pacientes.

A avaliacdo de risco proposta nos parece muito subjetiva,
dependendo do ponto de vista especifico do avaliador. Além disso,
h& outros fatores que influenciam a disponibilidade e performance do
software, tais como a infraestrutura de rede, internet, energia elétrica
e profissionais capacitados. Entendemos que a avaliacdo da
seguranca destes sistemas devera ser feita conforme o caso
concreto, como ja ocorre hoje na avaliagéo de produtos para a saude
sujeitos a registro na Anvisa.

Observacéo relativa a questédo 3.2: Sugerimos a adocao de critérios
de classificacéo de risco especificos para SaMD, independentemente
destes serem destinados a uso diagnéstico in vitro ou ndo, uma vez
gue os critérios atuais consideram parametros como contato com o
paciente, o que ndo é aplicavel para softwares em geral. Referéncia
IMDRF N12)

Sugerimos, para este tema, a convergéncia regulatéria com outras
autoridades sanitarias internacionais.
Quadro 2 — Respostas qualitativas ao Questionéario dos Atores Externos

Os graficos 1, 2, 3 e 4, a seguir, resumem a percepc¢ao do risco sanitario dos
atores externos quanto ao aspecto semi-quantitativo. As respostas foram tabuladas
de forma a despersonalizar os respondentes. Como por exemplo: as associagdes
de regulados pela area (ex. ABRAIDI, ABEC, CBDL, ABIMO) foram denominadas
de “regulados”. Os atores semelhantes foram agrupados em sequéncia para

facilitar a interpretacédo dos dados.
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Riscos de SaMD - Classificacdao IMDRF (Questao 5.1) - Parte 1

”‘IM A |I I | Ill I || 1 ||| |‘||‘|
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Itens da Classificagdo do IMDRF
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Valor Riscos ( Freg x Impacto)

o
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I Profissionais WM Hospitais 1 ~ HEEEE Hospitais 2 B Normatizador

N Academial HEEEE Academia 2 e Média

Legenda: Gréfico 1 - Riscos de SaMD percebidos pelos atores utilizando a
nomenclatura do IMDRF: Parte 1

Riscos de SaMD - classificacdao IMDRF (questdo 5.1) - Parte 2
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Legenda: Gréafico 2 - Riscos de SaMD percebidos pelos atores utilizando a
nomenclatura do IMDRF: Parte 2
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Da analise do gréfico 1 e 2 verifica-se que todos os riscos citados, segundo
a nomenclatura do IMDRF, foram considerados aproximadamente no mesmo
patamar, na média, exceto pelo H (Problemas relacionado a Data/Horério) e B.1
(Aplicacéo congela, tornando-se néao funcional).

Riscos Ciberseguranca (Questao 5.2)

N
(€]

N
o

=
o

(2]

Valor Riscos ( Freg x Impacto)

‘lll
C

Tipos de Risco de Ciberseguranca

il I”
G

I Profissionais WM Hospitais 1 ~ HEEEE Hospitais 2 B Normatizador

A B

I Regulados 1  mmmmm Regulados 2 mmmm Regulados 3 Regulados 4

N Academia l HEEEE Academia 2 e Média

Grafico 3 - Riscos de SaMD percebidos pelos atores quanto a
ciberseguranca

No grafico 3, observa-se que se excetuando pelo “regulados 3”, os demais
atores reconhecem 0s riscos para ciberseguranca (exceto o risco G - Envio de

informacdes sensiveis para fora do pais).
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Avaliacdo de Atributos dos SaMD no Atual Mercado (Questao
6.1)

5

4

A B c D E F G H

Atributos de "Bons" Software

w

N

Pontuacao

=

N Regulados 1w Regulados 2 Regulados 3 Regulados 4
I Profissionais M Hospitais 1 ~ HEEEE Hospitais 2 I Normatizador

EEN Academial mEE Média N Academia 2 e |\Vlédia

Legenda: Gréfico 4 - Avaliacdo por atributos (A, B, C, ...) do mercado atual no

Brasil, segundo os Atores

Finalmente, pelo grafico 4 é possivel concluir que o mercado de software, de
forma geral, € visto como razoavel, apesar de evidéncias em contrario (OLIVEIRA
et al., 2017). Apenas o item B (Interoperabilidade) e F. (Portabilidade -
funcionamento em diferentes plataformas) receberam uma nota menor. Os
regulados tenderam a atribuir uma nota maior para este item.

Os questionarios nao foram disponibilizados por que algumas instituicdes
ndo aprovaram a sua disponibilizacdo publica. Contudo, espera-se que com 0S
resumos apresentados acima, seja possivel a correlagdo com o mapa dos atores
externos (Apéndice B).

2.2.1 Conclusdes

Dos resultados qualitativos e quantitativos coletados pode-se concluir que:
a. O escopo regulatério ndo é claro;
b. Falta mais seguranca e eficacia nos sistemas de informagdes
assemelhados tipo Medical Device Data (MDDS), Software Livre,
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Software as Service, Software como Servigo (Nuvem, Web, etc.),
softwares desenvolvidos internamente;

c. A classificacdo de risco atual para software como dispositivo
médico ndo é adequada, e software IVD tem que ser classificado
segundo regras especificas;

d. O alinhamento internacional é fundamental;

e. Requisitos para hardware sdo insuficientes para seguranca e
eficacia de software;

f. No Brasil existe uma assimetria de informacdes entre o0s
‘regulados” e “nao-regulados” (na area da GGTPS), pelo que
existem variacfes muito grandes entre as respostas;

g. Software assemelhados (bem estar, estilo de vida, etc.) sdo
usados como se fossem regulados;

h. Todos os riscos de software sédo vistos como elementos de risco
importante, incluindo a ciberseguranca;

I. Os pontos mais falhos dos softwares em geral (exceto
ciberseguranca) estdo nos itens “B. Interoperabilidade” e “F.
Portabilidade (funcionamento em diferentes plataformas”, no qual

a Anvisa tem a contribuir;

O mapa de causas inferido das respostas dos questionarios esta no
Apéndice C — Mapa do Problema Regulatério para os atores externos

Cabe ressaltar que existem causas que a Anvisa ndo possui poder de acao
como a auséncia de pessoas capacitadas na area de SaMD, aumento da
conectividade, entre outros. Ademais, as acdes de ciberseguranca da Anvisa tem

que se restringir aqueles pontos relativos a seguranca do paciente.

2.3 Consolidagéo dos problemas mapeados

Nesta secdo sdo descritas as causas raizes a serem solucionados no
instrumento regulatério. Cabe ressaltar que alguns problemas da area ndo podem

ser solucionados pela agéncia, ja que esta fora do escopo de atuacéo, que é na
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reducdo do risco a salide®. Segue as causas raizes que a Anvisa pretende atuar a
partir do levantamento realizado com os Atores Internos (Al) e os Atores Externos
(AE). Estas causas foram corroboradas com fontes de informacé&o da literatura que
se seguem na descricdo. As causas dos atores internos serdo identificadas como
Al.x e dos atores externos AE.x para efeitos de rastreabilidade da origem.

i. Assimetria de informacdes entre os regulados, profissionais de
saude e usuarios, que existe em toda area de dispositivos médicos
(GRUPO DE TRABALHO INTERINSTITUCIONAL SOBRE
ORTESES, 2015), também persiste na area de software como
dispositivo médico (GOLDSCHMIDT et al., 2019; HEALTHCARE
INDUSTRY CYBERSECURITY TASK FORCE, 2017; KRUSE et
al., 2017; OLIVEIRA et al., 2017; SILVA, 2013) (Causas: Al.a, Al.l,
Al.u, AEf,)

ii. Os SaMD séo virtuais e intangiveis, possuindo producéo disruptiva
(Ex: fragmentada, distribuicdo padrao global, etc.) em relagéo aos
modelos existentes, 0 que dificulta uso dos regulamentos atuais
(Causas: Al.e-f, Al.h, ALk, Al.m, Al.t, AE.e) (CASTRO et al., 2015;
SILVA, 2013; BARBOSA, 2019);.

iii.  Necesséario mecanismos para facilitar as acdes sanitarias (alertas,
fiscalizacdo, monitoramento e controle sanitario) (Causas: Al.b-d,
ALI, ALj, Al.n, AL.m, Al.p-u, AE.e) (CASTRO et al., 2015; SILVA,
2013);

iv. Regulamentos ndo alinhados as praticas internacionais
(convergéncia regulatéria), como IMDRF, Mercosul, dentre outros
(Causas: Al.g, AE.d, AE.c) IMDRF MANAGEMENT COMMITTEE,
2015a, 2015b);

v. Os desenvolvedores de SaMD nao possuem informacéo sobre a
necessidade de avaliacdo prévia de seguranca e eficacia pela
Anvisa (Causas: Alo; AE.a) (AGENCIA NACIONAL DE
VIGILANCIA SANITARIA (Anvisa), 2013; VARIOS., 2010);

vi.  Existem sistemas de informacfes assemelhados - tipo Medical
Device Data System (MDDS), Software Livre, Software as Service,
e softwares desenvolvidos internamente em uso que s&o inseguros
e ineficazes (Causas: AE.b, AE.f) (FDA, 2015a; FREITAS; NETO,
2017; KAROPKA; DEMSKI; HANS, 2014; MV, 2016);

vii.  Uso de Software assemelhados - tipo bem estar, estilo de vida —
nao regulados sendo usados como regulados (Causas: AE.f) (FDA,
2016¢c; FRANZEN, 2013; RACHAL, 2018; Barbosa, 2019);

viii.  Riscos cibernéticos (“Ciber-riscos”) relacionados a dispositivos
meédicos conectados (AE.h) (ARNEY, 2018; GOLDSCHMIDT et al.,
2019; HEALTH CARE INDUSTRY CYBERSECURITY TASK

5Lein®9.782, de 26 de janeiro de 1999.
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FORCE, 2017; KRUSE et al.,, 2017, SCHWARTZ et al., 2018;
FERNANDES; FILHO, 2020);

Interoperabilidade e Portabilidade sdo os maiores riscos gerais de
software (AE.i). Estes estdo relacionados ao cumprimento da
Portaria 2073/2011 do Ministério da Saude (MS) e outros desafios
(ANAHP, 2017; HARZHIM et al., 2018; MORENO, 2016; MV, 2016;
ECRI INSTITUTE, 2018; EDEMEKONG; HAYDEL., 2019).

2.4 Definicao dos Objetivos Esperados

A definicdo dos objetivos esperados foi realizada através de uma oficina

coordenada pela GEAIR/GGREG, com a patrticipacdo do gerente da GQUIP e de

dois especialistas da area.

A oficina partiu do problema principal e definiu como objetivo principal:

Prevenir ou mitigar os riscos decorrentes do uso de softwares de saude.

Como objetivos especificos a serem alcangados decorrentes de cada causa,

ficou estabelecido:

Estabelecer estratégias de transparéncia das informacbes
necessarias para o uso seguro e eficaz do SM;

Desenvolver mecanismos de transparéncia das informacgdes
necessarias para acfes sanitarias (contatos de desenvolvedores,
alertas, necessidade de regulacdo, fiscalizacdo, monitoramento,
controle sanitario);

Adeguar o modelo regulatério de forma a permitir o controle sanitario
sobre o contexto virtual e disruptivo de SM;

Alinhar o modelo regulatério de SM as praticas internacionais;
Esclarecer e conscientizar os desenvolvedores de SaMD a respeito
da necessidade e importancia de ter avaliagdo de seguranca e
eficicia do software;

Regular os servi¢cos de saude para uso desses SW (MDDS, software
livre, SAAS) para torna-los mais seguros e eficazes;

Estabelecer estratégias de transparéncia das informacgdes
necessarias para o uso seguro e eficaz do SM;

Regular os desenvolvedores de MD (Medical Device) conectados

gerando ciberseguranca;
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e Regular os desenvolvedores de MD conectado para que gerem mais

transparéncia nas informacdes de interoperabilidade e portabilidade.

2.5 Consideracdes finais

A partir dos objetivos descritos infere-se que o regulamento atual néo
consegue superar as causas existentes, necessitando de uma intervencdo
regulatoria.

No proximo capitulo sera feito um levantamento das solucdes existentes em

outros mercados, e um desenho de proposi¢ao da solugcédo para 0 nosso mercado.
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3 ldentificacdo e Comparacao das OpcOes Regulatérias

A avaliacdo das alternativas regulatérias teve como base a analise
multicritérios com os critérios definidos a priori. Os critérios foram os normalmente
utilizados em analises multicritérios (ENSSLIN; NETO; NORONHA, 2001; MAR,
2018; SRISAKULCHAIRAK, 2018; WATROBSKI, J., JANKOWSKI, 2015) para
decisOes estratégicas, e validados pela geréncia geral. Os niveis dos critérios foram
definidos conforme o quadro abaixo, onde as cores representam o descrito em cada

célula.

Nivel do Critério | Melhor/Otimo/Exce | Aceitavel/Razoavel Pior/Ruim

lente /Adequado
Quadro 3 - Niveis de Desempenho dos Critérios

As alternativas regulatérias para avaliacdo foram retiradas do benchmark
dos outros paises e da alternativa regulatoria da Anvisa. Importante ressaltar que

se privilegia uma abordagem que seja menos onerosa para as empresas em geral.

3.1. Mapeamento da experiéncia internacional

A maior parte dos paises seguem regulamentacdes semelhantes aos
Estados Unidos ou Europa (BROLIN, 2008). Assim, sado apresentados o arcabouco
regulatorio dos Estados Unidos, Europa, Canada e Australia, por possuirem mais
materiais acessiveis pela Internet. Ademais, foi realizado um levantamento dos
documentos do International Medical Device Regulators Forum (IMDRF), do qual o

Brasil e os citados paises séo signatarios.

Estados Unidos

Os Estados Unidos € a Jurisdicdo com maior quantidade de material
publicado sobre o tema.

O Cddigo de Regulamentos Federais (CFR) é a codificacdo das regras e
regulamentos gerais e permanentes (as vezes chamados de lei administrativa)

publicados no Registro Federal pelos departamentos executivos e agéncias do
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governo federal dos Estados Unidos. O CFR é dividido em 50 titulos que
representam amplas areas sujeitas a regulamentacao federal.

O titulo 21 do CFR trata sobre o tema de Food and Drugs (FDA) em geral,
sendo que o subcapitulo H trata de dispositivos médicos. As partes 862 a 868
identificam os diversos dispositivos médicos sujeitos a regularizacdo, onde contém
diversos softwares como dispositivos meédicos explicitamente denominados e
definidos, com classificacdo propria dos Estados Unidos. Esta classificacdo, de
classes de risco | a lll, é diferente da maioria dos paises do mundo que seguem a
classificagcdo da GHTF (SG1/GHTF, 2012), muito semelhante ao Brasil e Europa.

A reqgularizacdo dos dispositivos meédicos ocorre pelo processo de
submissdo 510 (k) para tecnologias com dominio de conhecimento no FDA (em
geral os produtos classe | e Il com guias), e por Premarket Approval (PMA) para
produtos no qual o FDA néo tem dominio de conhecimento (alguns classe Il e IlI).
Assim, como qualquer outro produto PMA, os softwares como dispositivo médico
também séo sujeitos a inspecao de boas praticas de fabricacéo.

Na regulacéo do FDA persistem 11 guias gerais de software cumprimento
regulatorio (FDA, 1999, 2000, 2017c, 2002, 2005a, 2012a, 2012b, 2015b, 2015a,
2017a, 2017b).

Ademais, existem guias para cumprimento sobre o tema de ciberseguranca
no pré-mercado (FDA, 2005b, 2018) e p6s-mercado (FDA, 2016a), usabilidade ou
fatores humanos (FDA, 2016b), instru¢cdes de uso eletronicas (FDA, 2010), para
dispositivos sem fio (FDA, 2013) e para quando se submetem alteracdes de
software (FDA, 2017c). Cabe ressaltar que o governo americano ainda tem outras
iniciativas em paralelo na area de saude como o do National Institute of Standards
and Technology (NIST) em subareas como telemedicina, armazenamento e
comunicacao de imagens médicas e bombas de infusdo sem fio (NIST, [s.d.]).

Ainda reside o guia para software ndo sao regularizados no 6rgédo, mas que
pela sua pertinéncia (Wellness ou bem-estar em geral) foram apresentadas
orientacdes a serem seguidas pelo mercado (FDA, 2016b).

Finalizando, o FDA tem um programa piloto de certificacao de fabricantes de
software para dispositivos médicos. O programa nao ira certificar produtos, esta
limitado a alguns fabricantes pré-definidos e os critérios e mecanismos ainda estao

em construcdo (FDA, 2019). Nota-se que néo se trata de um programa de boas
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praticas de fabricagdo, mas de uma classificagdo para facilitar a aprovacédo de
produtos.

Os novos guias de software como dispositivo médico estdo alinhados com
0s guias do IMDRF.

Europa

A Europa passa por uma importante mudanca regulatoria, sendo que a
maioria dos documentos ainda nao foram atualizados. Por isso seré&o referenciados
0s documentos antigos e 0S novos.

O antigo regulamento é a diretiva europeia “Council Directive 93/42/EEC
concerning medical devices”, que vai ser substituida pelo Regulamento (UE)
2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho, aprovado em 5 de abril de 2017
(EUROPEAN COMMISSION, 2017). Contudo, as novas regras so serdo aplicadas
apos um periodo transitorio de 3 anos (maio de 2020) e 5 anos apds para 0s
dispositivos médicos de diagndstico in vitro (maio de 2022). No antigo regulamento
somente foi encontrado referéncias ao software nas definicdes e em um artigo. O
novo regulamento traz diversas referéncias e novos requisitos para os softwares.

Adicionalmente, a Europa possuia um guia de classificacdo de dispositivos
médicos (EUROPEAN COMMISSION, 2010) incluindo diversos software, e outro
especifico de classificacdo e qualificacdo para software como dispositivo médico (
EUROPEAN COMMISSION, 2016).

Cabe ressaltar que na Europa, o processo de regularizacdo ocorre em
conjunto com organismos certificadores (Notified Body), que se organizam em
associacdes para coordenarem a aplicacdo das normas técnicas especificas da
Europa (geralmente padrbes IEC e ISO) e normas regulatérias. Dentre estas,
destaca-se o guia “Recommendation NB-MED/2.2/Rec4” (NB-MED, 2001) que traz
recomendacdes especificas para software como dispositivo médico. As normas
técnicas (padrdes) mais importantes para a area de software sao: IEC 60601-1-4
Medical electrical equipment Part 1-4: General requirements for the safety -
Collateral Standard: Programmable electrical medical systems (software
embarcado), IEC 62304 Medical device software — Software life cycle processes
(ndo embarcado) e IEC 62083 Medical electrical equipment — Requirements for

the safety of radiotherapy treatment planning systems.
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Como todo o dispositivo médico, a empresa tem que cumprir com as normas
técnicas ISO 13485 - Medical devices - Quality management systems -
Requirement for regulatory purposes (Boas Praticas de Fabricacdo) e ISO 14971 -
Medical devices - Application of risk management to medical devices.
Adicionalmente, aos requisitos do sistema de qualidade esté o alinhamento com a
norma IEC 62304 — medical device software — software life cycle processes.

Ademais, cada orgdo regulador da comunidade europeia pode criar
requisitos regionais, desde de que contrariem os regulamentos europeus. Assim,
recentemente, o 6rgao regulador francés Nationale de Sécurité du Médicament des
Produits de Santé (ANSM) disponibilizou para consulta publica um guia de
ciberseguranca em dispositivos médicos (ANSM, 2019). Outros guias nacionais de
software conhecidos séo o da Suécia (MEDICAL PRODUCTS AGENCY, 2012) e
da Inglaterra (MHRA, 2018), que tentam interpretar a diretiva europeia para
dispositivos médicos. Nota-se que nao foi feito um levantamento exaustivo dos
guias existentes pela diversidade linguistica. Os guias citados sao apenas
exemplificativos.

A nova legislac@o estd alinhada com as novas regras de classificagédo de
software do IMDRF.

Austrélia

O pais possui acordos para usar as mesmas regras da Europa. No entanto,
possui sua propria legislacdo denominada Therapeutic Goods Act 1989, onde ja
possui referéncias a software.

Destaca-se a necessidade de conformidade com as normas técnicas 1SO
13485, 1ISO 14971 e I1ISO 13485. Nao esta claro se a Australia realiza inspecédo de
boas praticas de fabricacdo em software como dispositivo médico, apesar de
declararem o uso da norma ISO 62304 (IMDRF MANAGEMENT COMMITTEE,
2015a) e alinhamento com os guias do IMDRF (TGA, 2019a).

Em 31 de marco de 2019, foi fechada a consulta para um guia com novas
regras de software como dispositivo médico (TGA, 2019). Este guia incluia novas
regras de classificagdo de risco, requisitos essenciais de seguranca e eficacia,

entre outras. O guia esta alinhado com os guias do IMDRF.
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Outro destaque sdo os guias de Ciberseguranca para dispositivos médicos
com foco na industria de dispositivos médicos (TGA, 2019b), servicos e
profissionais de saude (TGA, 2019c), e consumidores (TGA, 2019d).

Canada

O pais possui na sua legislacéo o Food and Drugs Act, de 1985. No entanto,
somente em marco de 2019 o Canada encerrou consulta sobre um guia com novas
regras de software como dispositivo médico (HEALTH CANADA, 2019a). Este guia
incluia novas regras de classificacdo de risco, requisitos essenciais de seguranca
e eficacia, entre outras. O guia esta alinhado com os guias do IMDRF. O pais realiza
inspecdes de boas praticas via o programa do MDSAP.

Finalmente, destaca-se o guia de ciberseguranca para fabricantes de
dispositivos médicos (HEALTH CANADA, 2019b).

International Medical Device Regulators Forum (IMDRF)

O Fo6rum tem como objetivo a convergéncia regulatéria no ambito dos
dispositivos médicos dos paises membros. O Brasil € membro titular e fundador. O
Forum ja publicou 4 guias sobre software como dispositivos médicos:

e Software as a Medical Device (SaMD): Key Definitions (IMDRF/SaMD
WG/N10FINAL:2013) (IMDRF, 2013);

e Software as a Medical Device (SaMD): Possible Framework for Risk
Categorization and Corresponding Considerations (IMDRF/SaMD
WG/N12FINAL:2014) (IMDRF, 2014);

e Software as a Medical Device (SaMD): Application of Quality
Management System (IMDRF/SaMD WG/N23 FINAL:2015) (IMDRF,
2015)¢;

e Software as a Medical Device (SaMD): Clinical Evaluation (SaMD WG
(PD1)/N41R3) (IMDRF, 2017).

Ademais, outros documentos foram lancados com referéncias e novos

requisitos para SaMD, tais como 0 guia de requisitos essenciais de seguranca e

6 Refere-se a requisitos de software como dispositivo médico para as boas praticas de
fabricacao, alinhado a 1ISO 62304.

Pagina 39 de 63



performance (IMDRF, 2018) e a declaracdo de uso da norma técnica IEC 62304
(IMDRF Management Committee, 2015).

Finalmente, cita-se a iniciativa de criacdo do grupo de trabalho sobre

CyberSecurity para criagdo de um guia sobre o tema. A meta € a apresentacdo do

documento finalizado no primeiro trimestre de 2020.

3.2. Descricao e andlise das possiveis alternativas de acao

As alternativas regulatérias foram as citadas em documentos regulatorios

disponiveis em outros paises (EUA, Europa, Australia, Canada), conforme

apresentado no item anterior. Assim, foram identificadas 4 opg¢des regulatérias:

Certificacdo: consiste no processo de apresentacdo do produto para
testes independentes ou sob supervisdo de um organismo
independente, podendo ser acreditado, designado ou indicado de
alguma forma. Normalmente, segue normas técnicas internacionais
ou acordos setoriais. No Brasil o processo de certificagcdo é
coordenado primariamente pelo Inmetro. A Anvisa possui algumas
parcerias de certificacdo com o Inmetro, sendo a mais conhecida a de
Eletromédicos.

Regulamento: consiste na criacdo de um regulamento especifico para
a area.

Guia: consiste na criagcdo de um documento orientativo, que interpreta
um regramento legal.

Ranqueamento: consiste na avaliagdo e ranqueamento dos produtos
disponiveis no mercado, fazendo com que o préprio mercado regule
suas compras. Na Anvisa, esta experiéncia acontece na area de

cruzeiros maritimos.

No Quadro 4 - Comparativo entre as alternativas regulatorias, as cores

representam os niveis dos critérios e a base légica para escolha dos niveis

encontra-se descrito dentro das células.
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Aspectos

Critérios Certificacao Regulamento Guia Ranqueamento
Mais facil, mas
sé
Dificuldade de Depende de ) l\llrggrr%fct)i/tgg's Eﬁ:‘;igg
implantacdo/ negociagdo com E o usual. | .
Complexidade muitos atores acunas objetivos e
: especificas consensuados.
regras para
SMabD.
Esclarece
Estratégia da : Esclarece ., regras ja
Agéncia Cle! novas regras | regras ja existentes, Cria novas
. . ~ com diferentes existentes, R
(Simplificacéo U X mas nao cria regras.
- instituicoes. mas cria novo
regulatoria) novo
regulamento.
regulamento.
. . Muita
Muita negociacao o S o
. Negociacao Negociacao negociacao
Tempo de entre atores; falta . . .
conhecida conhecida entre atores;

Implementacéo

de padrées

implementaveis.

entre atores.

entre atores.

falta de padrdes
implementaveis.

o Guias
2| Incertezas/ somente no
= N S0 conhecida a Regras FDA. Outros
g | Inexperiéncia/ L o Sem
e ~ experiéncia piloto | semelhantes paises com .
FEEMIES & do FDA (em em outros uias de expeniencia
serem . 9 conhecida.
; andamento). paises regulamentos,
seguidos P .
especificos, ja
existentes.
Média.
Interpretacdes
Facilidade de Depende podem ser Facil reedicao, Bzgggggedge
modificacdo/ somente dos feitos por mas depende ?:oncorrentes
Escalabilidade/ | padrdes a serem | guias ou notas do n30 depende cia
Flexibilidade construidos. técnicas ou regulamento. AnF\)/isa
publicar novo :
regulamento.
Pode gerar
N&o se prevé . qllgopéllos.
- Dulvidas sobre | Muito complexo
Viséo de mudancgas em L
s o a efetividade manter. Pode
Longo Prazo Futuro aceitavel. medio prazo . ~
~ deste tipo de nao ter os
(manutencéo) deste formato h
em geral abordagem. _melhores
’ critérios para o
mercado.
Eciferee Complexidade de
Regulado i
novas regras em . Muito esfor¢o
(recursos . Regras difusas
uma nova E o usual. S para melhorar a
humanos, o e subjetivas. =
9 fi . instituicdo. Custo pontuacao.
L inanceiros, e~
= da certificacéo.
S etc.)
c Esforgo
o A .
o Agéncia
w : : e
(recursos Exige muita E 0 usual Mais facil que Pensamento
humanos, negociagao. ' o regulamento. disruptivo
financeiros,
etc.)
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Discussao atual
sobre novas
estratégias de

certificacdo, o que Causa
complica a Baixa adeséo. desconfianga,
Suporte : ~ - : L
Py implantagéo. E o usual. Visto com pois néo
Politico ~ ; . -
Depende de acao desconfianca. | existem padroes
em outros 6rgaos. bem definido.

Decréscimo de
legitimidade da

agéncia.
= Guias
'g somente no
(@]
| consistencia S6 um pais esta . Zgg'eglég?ns Néo existe
Internacional testando o E o usual. guias de _experiéncia
modelo (FDA). internacional.

regulamentos,
especificos, ja

existentes.
Jé existe um
modelo de Foi demando o
N Dificuldades em
s A certificacdo no na agenda ~
Resisténcia . - Adeséo pertencer a
Brasil, mas regulatoria . .
dos Regulados . incerta. posicoes
deveria ser a pelos . :
: inferiores.
partir de outro regulados.
referencial.

Quadro 4 - Comparativo entre as alternativas regulatdrias

Assim, conclui-se que a melhor opcéo disponivel é a criacdo de uma
regulacdo para a area. Como segunda opcédo regulatéria segue o guia, que no
entanto ndo parece adequado; visto que alguns dos novos desafios para a area,
apresentados no item 2.3 Consolidacdo dos problemas mapeados, demandam

requisitos diversos dos existentes.

3.3. Participacao Social

O planejamento da participagdo social foi realizado com o0s seguintes
marcos:
e Levantamento de problemas com a realizacdo de uma consulta
dirigida, descrita no item 2.2 Consulta dirigida aos atores externas a
Anvisa,
e Dialogo setorial para validagéo das conclusdes coletadas na verséo
preliminar deste relatério;
e Proposicao junto ao grupo da ABNT (CB/26 — Subgrupo de Software

Médico) de possivel termos redacionais para a proposi¢ao da norma;
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e Finalmente, planeja-se uma consulta publica para a regulacao e guia

orientativo.

3.4.Plano de Implementacéao

O plano geral € que seja realizada a publicacdo de uma regulacao especifica

para software e um guia orientativo, que esclareca a escopo e detalhamento de

aplicacao da norma. Importante ressaltar que se privilegia uma abordagem que seja

menos onerosa para as empresas em geral.

A matriz de rastreabilidade regulatoria a seguir, traz a perspectiva de

implementacdo da solugdo para o0s problemas

Consolidacao dos problemas mapeados.

identificados no item 2.3

Causa (item 2.3)

Tratamento Regulatério

Racional
(incluindo origem)

i. Assimetria de

informacdes

Regulamento definido
informacgdes

semelhantes a RDC
185/01 aplicaveis a

software

O regulamento atual RDC
185/01 prevé uma série de
informacgBes para diminuir a
assimetria, que deve ter sua
forma de apresentacdo
adequada (ex. rotulagem,
manual, etc.)

ii. Produto virtual

Como os produtos séo
desenvolvidos
globalmente, as acg0es
tém que ser globais.
Assim, deve-se
incorporar as melhores
praticas internacionais.

Alinhamento com as préticas
internacionais (Ex.: IMDRF
REGULATED PRODUCT
SUBMISSIONS TABLE OF
CONTENTS WORKING
GROUP, 2018 e outros)

iii. Mecanismos para
acOes sanitarias

0] Regulamento
definindo  informagdes
essenciais para entregar
a Anvisa da versao, e
outras informacbes de
identificacdo e imagens
do produto.

(i) Treinamentos para
profissionais da area.

(iii) Divulgar necessidade
de notificacao de eventos
adversos e denuncias.

A dificuldade maior estd em
identificar o software. Assim,
seria necessario estabelecer
a maior quantidade possivel
de elementos para a sua
identificagdo. Alguns destes
itens ja estdo na RDC 185/01
(Anvisa, 2001). Ademais,
treinamentos sao
necessarios, uma vez que os
profissionais da area
possuem experiéncia com
produtos tangiveis, ao
contrario do software que é
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virtual. A Anvisa ja realiza
essa divulgacao e
treinamentos, sendo
necessaria a continuidade do
processo.

iv. Convergéncia Regulamento com | Varios acordos estédo
regulatoria adequacdo aos guias | estabelecidos para

internacionais convergéncia regulatdria com

(IMDRF/Mercosul) 0S outros paises. Assim,
trata-se de cumpri-los
(IMDRF MANAGEMENT
COMMITTEE, 2015b).

v. Falta de | Webinar e guia | Divulgacéo é o antidoto para
esclarecimento esclarecendo o0 escopo | a falta de conhecimento.
sobre da norma
regularizacao

vi. Sistemas Regulamento Ja4 que os produtos podem
assemelhados determinando a | nNdo possuir representantes
(MDDS, SL, SaS) | validacéo in house no Brasil (contexto

tradicional), a solucdo é que
0S oOptantes assumam a
responsabilidade pelos
requisitos minimos de
seguranca e eficacia.

vii. Sistemas Regulamento Divulgacédo é o antidoto para
assemelhados determinando alertas | a falta de conhecimento.
(estilo de vida, ...) | sobre a ndo avalia¢do ou | Planejado esclarecimento no

regulacéo site e alertas nos softwares.

viii. Riscos Regulamento Alinhamento com as préticas
cibernético determinando testes e |internacionais (Ex.: IMDRF

informacdes minimas | REGULATED PRODUCT

para seguranca e eficacia | SUBMISSIONS TABLE OF

dos produtos. CONTENTS WORKING
GROUP, 2018 e outros).

ix. Interoperabilidade | Regulamento Alinhamento com as préticas

e Portabilidade determinando testes e | internacionais (IMDRF
informacdes minimas | REGULATED PRODUCT
para seguranca e eficacia | SUBMISSIONS TABLE OF
dos produtos. CONTENTS WORKING
GROUP, 2018 e outros).

O regulamento esta previsto para ter a consulta publica aprovada no 4°
trimestre desde ano, com a publicacdo do resultado final em janeiro de 2020. O
guia (esclarecendo o escopo da norma) e Webinar deverdo ser realizados na
sequéncia com prazo para o primeiro trimestre de 2020. O Treinamentos para

profissionais da area e alertas sobre a necessidade de notificacdo de eventos
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adversos e denuncias, deve acontecer ao longo de 2020. Todos os itens séo de
responsabilidade da GQUIP/GGTPS.

3.5.Fiscalizagao e Monitoramento da Efetividade do Regulamento

O regulamento a ser construido deve contemplar apresentacdo da
documentacdo para a avaliacdo junto ao pedido de regularizacdo prévio a
comercializacdo (cadastro/registro) na Anvisa. Assim, 0 acompanhamento do
cumprimento sera realizado pela a Geréncia-Geral de Tecnologia de Produtos para
Saude (GGTPS).

A verificacdo do cumprimento dos requisitos de mercado devera ser
realizada pelas outras areas da Anvisa, de competéncia pertinente, como ja ocorre
atualmente.

Ja a efetividade da norma, possui uma complexidade inata, j& que ocorre
uma tendéncia de virtualizacdo dos equipamentos existentes e procedimentos
meédicos, e 0s softwares atendem uma ampla gama de servicos.

Todavia, pode-se conduzir pesquisas com 0S usudrios brasileiros para
averiguar se as mudancas foram percebidas e estdo auxiliando na protecédo da
ciberseguranca, interoperabilidade, portabilidade e se as novas informacdes
apresentadas estdo sendo Uteis para evitar eventos adversos. Indicador de
exemplo poderia ser aumento da taxa de uso de normas técnicas nos softwares,
taxa de sucesso nas conexdes antes e depois da norma, evolucao dos planos de
ciberseguranca implementados nos servicos de saude.

Outra pesquisa possivel € com a area de monitoramento e fiscalizacao, para
entender como as mudancas propostas melhoraram o contetudo recebido ou as
atuacoes realizadas; como por exemplo, taxa de alertas com informacdes mais
completas. Pesquisas semelhantes na area de vigilancia sanitaria podem ser
usadas como base para definicdo destes estudos. Ademais, como existe uma
tendéncia de convergéncia regulatoria, dados de outros paises podem servir de
avaliagdo em paralelo.

Finalmente, como resultado ainda pode se medir como acdes estéo trazendo
diagndsticos precisos e confiaveis e tratamentos mais adequados e otimizados

junto aos profissionais de saude; redugdo dos eventos adversos graves,
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morbidade, e consequente Obitos decorrentes do uso indireto de software.
Finalmente, a taxa de renovacdo de software legado por outros mais seguro e

eficazes para disponibilidade de mercado.
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Apéndice A — Mapa do Problema Regulatorio para os atores internos

Ermos de diagndstico ou tratamento

Aumento de morbidade

Obito de pacientes

\

Riscos inaceitiveis decorrentes do uso de softwares meédicos

Aumento de custos para o SUS

Dificuldade na identificacio de eventos adversos

]

Porgue n3o existem orientagdes gerais para
profissionais de sadde e populagio em geral sobre os riscos na
utilizagdo dos softwares médicos

S

Porque ndo existia expertise sobre o assunto software médico
na Anvisa

Porque essas orientagdes nunca foram construidas pels Anvisa f Porque o tema software médico € muito recentes

Porgue as orientagdes especificas (alertas
tecnowigildncia) diwigadas pels Anvisa ndo atingem o
plblico-alve em sua totalidade

Porque a divulgagio dos alertas ainda € pouco difundida (Fortal
da Anvisa e mala-direta)

Porgue nem todos os riscos decomentes do uso de softwares
médicos estio totalmente claros para Anvisa

Porque os recursos (humanes, materiais, tecnoldgicos e
financeiros) s30 escassos

Porque o plblico-zlvo desconhece 3 exis¥ncia ds informacio e

Porgue alguns ususrios (servipos de salde e cidaddos)
desconhecem

a necessidade de regularizacio dos softwares médicos na
Anvisa

Y, onde encontrd-la

Porque a necessidade de regularizac3o de softwares médicos
nao esta explicita nos regulamentos sobre o tema

Porgue n3o ha divulgag3o sobre 3 idade de
regularizacio dos softwares médicos

(

Porgue os regulamentos atuais (RDCs 185/2001, 40/2015 &
18/2013) ndo 3s especificidades relativas aos
softwares médicos

{ Porque a fiscalizacio existents & deficitiria

Porgue os regulamentos foram elaborados em outro contexto
(woltados para hardware)

I/ Porgue os softwares médicos demandam requisitos
regulatdrios espedi fcos

Porgue hd um ritmo de inovacio acelerado e disruptive inerente
aos softwares médicos

[

Porgue o processo de fabricag3o/produgdo de softwares
meédicos & altamente fragmentado

Mercosul, entre outros) demanda novos requisitos regulatdrios
relacionados aos softwares médicos

\
\ Porque a convergéncia regulatdria sobre o tema (IMDRF,

Porgue a plataforma de desenvolvimento n3o em uma
localzagio fisica | & virtual)

Porgue existem dificuldades para o monitoramento do uso de
softwares médicos

Porque os softwares médicos sio viruais (intangi veis)

[ Porgue existe subnotificacio de eventos adversos relacionados
a0s softwares médicos por parte dos usudrios

Porque existe difculdade de estabelecer o nexo causal entre a

Porgue o fabricante consegue vender e distribuir 0s softwares
médicos, mesmo sem registro, diretamenie para 0 Usuano

4, ocoméncia do evento adverso e o software médico

Porque o software médico & um elemento intermedisrio

Vs

Porgue as informagbes sobre os problemas relativos aos
softwares médicos ficam retidas na empresa desenvolvedora

Porque a distribuigdo € virtual e direta para o usudrio

Porque a plataforma de distribuico € global dificultando a
fiscalizagio da comeroializagio

Porque falta informag3o para os desenvolvedores de softwares
médicos

Porgue existem dificuldades para fiscalizaglo dos softwares
meédicos

eficicia de @i

sobre 3 necessidade de avaliacio préwia de segurangs &
\produbs na Anvisa

Porgue as vigilincias locais desconhecem o contexto (como
fiscalizar, requisitos. regularizagdo)
relacionados 3o uso de softwares meédicos

Porgue = distribuigc € wirtual e direta para o usudrio

Porque os softwares estio ocultos dentro da maquina

Porgue é possivel que os fabricantesdisponiblizem no mercado
softwares medicos com riscos nao identificados inicialmente
(desvio de qualidade/ mau funcionamento do softwars)

Porgue existe necessidade de conhecimento altamente
especializado para fiscalizar os softwares médicos

Porque existe grande nimero de softwares médicos & eles
\_podem interagir entre si

Porgue muitas vezes mesmoe fazendo todos os testes e
gerenciamento de risco, podem ocorrer riscos nao previstos
pelo fabricante

f Porgue o fzbricants pode omitir para a Anvisa riscos potencais

\_ jd identificados




Apéndice B — Questionario da Consulta Dirigida

L Agéncia Nacional
| de Vigilancia Sanitaria

Consulta Dirigida para Levantamento de Problemas de Software como

Dispositivo Médico

Orientacdes gerais para preenchimento e envio:
Este formulario foi elaborado para ser preenchido pela pessoa indicada pela instituicao
e encaminhado para o endereco eletronico ggtps@anvisa.gov.br . O preenchimento pode ser

coletivo, mas somente um formulario preenchido por instituicdo sera considerado. Em caso de

davidas encaminhe um email, ou ligue para (61) 3462-5506, e fale com Anderson ou Rafael.

A Anvisa ja regula os dispositivos médicos (Produtos para a Saude), no pré-mercado, por meio da Resolucao - RDC n° 185, de 22 de

janeiro de 2001, que trata do registro, alteracdo, revalidacdo e cancelamento do registro de produtos médicos . No entanto, esta horma foi

elaborada de acordo com o contexto do ano de 2001, quando os equipamentos eram basicamente hardwares especificos com softwares
embarcados.

Atualmente, os dispositivos médicos se virtualizam a passos exponenciais, fato este que faz com que a referida regulamentacao seja
obsoleta para Softwares como Dispositivo Médico. Esses Softwares sdo entendidos como Dispositivo Médico, por si mesmos, pois executam
em plataformas genéricas (tais como computadores convencionais, smartphones, etc.) e tem o propésito médico, conforme definido na
Resolucéo Anvisa - RDC n° 185/01 (definicdo abaixo na Secéo I). Com o objetivo de solucionar essa lacuna regulatéria, o tema “Regularizagéo
de softwares médicos” foi incluido na Agenda Regulatéria da Anvisa para o quadriénio 2017-2020 (Tema 8.5).

Seguindo as diretrizes e os procedimentos para Melhoria da Qualidade Regulatéria, dispostos na Portaria n® 1741, de 12 de dezembro

de 2018, e na Orientacdo de Servico n° 56, de 18 de dezembro de 2018, a Geréncia-Geral de Tecnologia de Produtos para Saude (GGTPS)

esta desenvolvendo uma Andlise de Impacto Regulatério (AIR) para o assunto.

Nessa perspectiva, esta consulta dirigida tem o objetivo de coletar informacdes, dados e evidéncias sobre o assunto para auxiliar na
elaboracdo da AIR, que resultara na construcdo de um instrumento regulatério para tratamento do problema. Finalmente, ressalta-se, que a
construcao do instrumento pretende, também, levar em consideracao o atendimento aos requisitos de forma menos onerosa para o fabricante,
para ndo haver aumento de custos meramente burocraticos.

Observacéo: Os resultados desta consulta ndo apresentardo as informag6es pessoais dos respondentes.

1. Identificacdo

1.1 Nome da Instituicéo

2. Sobre o0 escopo
O escopo de Software como Dispositivo Médico é dado pela definicdo da Resolucdo Anvisa - RDC n° 185/01 e pela Nota técnica

04/2012/GQUIP/GGTPS/Anvisa. A definicdo presente na RDC 185/01 disp6e como produto sujeito a regularizacdo qualquer “produto para a

saude, tal como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicacdo médica, odontolégica ou laboratorial, destinado a
prevencao, diagndstico, tratamento, reabilitacdo ou anticoncepcao e que nao utiliza meio farmacoldgico, imunolégico ou metabélico para realizar
sua principal funcdo em seres humanos, podendo entretanto ser auxiliado em suas fungbes por tais meios.” Assim, qualquer software que seja

englobado por esta definicdo esta sujeito a regularizacdo na Anvisa.

2.1 Baseado nestas informacdes, o escopo regulatério (critérios de inclusao e excluséo) do que é software como dispositivo médico

(sujeito a regularizacao) é claro?

2.2 Os sistemas de informacé&o para a saude que ndo processam informac&o, mas apenas armazenam e exibem, n&o sédo regulados

pela Anvisa. Exemplos sdo os Laboratory Information System (LIS), Hospital Information System (HIS), Blood Bank Management System



mailto:ggtps@anvisa.gov.br
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2718376/%281%29RDC_185_2001_COMP.pdf/203b1f40-a088-4469-849e-db4c4092ceb3
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http://portal.anvisa.gov.br/documents/33912/447671/NOTA+T%C3%89CNICA+GQUIP+N%C2%B0+04+de+2012/0cb9cb19-c79c-4a1e-bddc-02e9b90a4019

(BBMS), Blood Bank Information Management System, Electronic Health Record (EHR), or Electronic Medical Record (EMR), etc. Nos
Estados Unidos sédo os chamados Medical Device Data Systems (MDDS). O controle sanitario da Anvisa tornara estes sistemas mais

seguros e eficazes?

3. Sobre a classificacdo de risco
As regras de classificacdo de risco estdo no anexo da Resolucdo Anvisa - RDC n° 185/01. Em geral, os softwares séo classificados

usando a mesma regra de classificacdo do equipamento (hardware) associado.

3.1 A classificacao de risco de software atual, dada pelo risco do dispositivo associado, é:
[] Adequado [_] Deveria se ter regras exclusivas para Software como Dispositivo Médico, independente do dispositivo associado,

pois podem causar mais ou menos riscos.

3.2 Os Software destinados ao uso de diagnéstico InVitro (IVD) devem:
[] Usar uma classificag&o de risco de IVD (diversa da n&o-1VD).

[] Deve haver apenas uma classificagio para qualquer tipo de Software como Dispositivo Médico.

Obs.: existem divergéncias nos principais paises do mundo sobre esta posi¢do. Os produtos ndo IVD levam em consideragdo (direto ou
indiretamente) 0s seguintes critérios para classificar o risco (RDC 185/01): o nivel de invasividade, o tecido/6rgéo a que o produto é exposto, potencial
de infeccdo e forma da energia a ser exposta. Os produtos IVD utilizam os critérios (RDC 36/15): aplicacdo clinica (triagem, diagnostico,
monitoramento, prognostico, etc.), conhecimento do usuério (ex. laboratorio de teste, domiciliar), importancia da informagéo para o diagndstico,

natureza da doencga e impacto do resultado do teste de diagndstico no individuo.

4. Sobre questdes gerais

4.1 O alinhamento das Regula¢gfes da Anvisa com outras agéncias correlatas do exterior (internacional) para resolver os problemas
derivados do Software como Dispositivo Médico é:
[ ] Desejavel; [ ] Recomendavel; [ ] Necessario; [] Imprescindivel; [ ] Outro. Explique:

4.2 Requisitos essenciais de seguranca e eficacia destinados a equipamentos de hardware séo suficientes para garantir a seguranca
e eficicia de Software como Dispositivo Médico?

[ ] Sim. [ ] Nao.

4.3 Quais os principais desafios que a Anvisa, no papel de seguranca e eficacia, pode enfrentar nos préximos anos com Software

como Dispositivo Médico (em ordem de risco = probabilidade X impacto)?

4.4 Aregulacéo pela Anvisa de Software como Servigo (Nuvem, Web, etc.) com proposito médico pode ndo possuirem representante
no Brasil, o que inviabiliza, pelas regras atuais, o controle dos mesmos. Assim, se a Anvisa regulasse este servigo:

[] Seria mais seguro e eficaz; ~ [_] Nao deve regular, ja que ndo existe meios; [ ] Outro. Explique:

4.5 Os Softwares Livres, que se encaixam na definicdo de Software como Dispositivo Médico, podem n&o possuir representantes
no Brasil, o que inviabiliza, pelas regras atuais, o controle dos mesmos. Assim, se a Anvisa regulasse este servico:

[] Seria mais seguro e eficaz; [] Nao deve regular, ja que néo existe meios; [ ] Outro. Explique:

4.6 Quais outros tipos de comercializagdo de software existem na &rea médica diferente da venda direta de licengas?

4.7 Na sua opinido, com o objetivo de deixar claro a sociedade, os softwares, ndo sujeitos a regulacdo, mas que podem ser
confundidos com os regulados (Ex.: “Estilo de Vida”, WellBeing ou Mobile Health), devem:

[] Ter algum tipo de aviso que néo estio sujeitos a regulacio; ] Nao devem ter nenhum tipo de aviso; [ ] Outro. Explique:

5. Sobre avaliacdo dos riscos

5.1. Avaliacdo de Riscos do Software Médico com base na classificacdo do International Medical Device Regulators Forum (IMDRF)
Abaixo encontra-se um quadro da homenclatura de c6digos de eventos adversos do IMDRF. Esta nomenclatura devera ser adotada
por todos os paises participantes do Férum, incluindo o Brasil. Considerando que n&o temos dados de pesquisa com esta nomenclatura
no Brasil, resolvemos coletar estes dados, de forma semiqualitativa, por meio das suas opiniées (experts). Os dados estdo relacionados
aos problemas de Software e / ou Sistemas que afetam o desempenho do produto ou a comunica¢do com outro produto. E entendido que

os softwares ndo causam diretamente lesdes fisicas ou danos a salude, mas podem ser 0s principais responsaveis por causar danos

indiretos. Considerando esse tipo de viséo, gostariamos que fosse preenchido o quadro abaixo, considerando um valor de 0 a 5, onde O
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representa ndo tem opinido formada ou a situacdo € muito complexa para uma andlise; 1representa o menor valor; e 50 maior. Conforme
itens abaixo:
* Para frequéncia:
0-Representa ndo tem opinido formada ou a situacdo é muito complexa para uma analise;
1-Nunca (nuncateve algum tipo de informacao que ocorresse);
2-Raramente (teve algum tipo de informacado que ocorre);
3- As vezes (frequéncia moderada);
4- Muitas vezes (ocorre bastante);
5- Sempre (ocorre muitas vezes, alta frequéncia).
* Para potencial Impacto:
O-representa ndo tem opinido formada ou a situagcdo é muito complexa para uma anélise;
1- Apenas possuem potencial de impacto de lesdes menores (rdpida recuperacao);
2- Potencial de relatos de mau funcionamento, erros de diagndstico, ou anomalias que podem levar a resultados invalidos,
inconclusivos, com potencial de alguma les&o, ou potencial para diagndstico ou tratamento erréneo;
3 - Requer acdo corretiva para evitar um risco ndo razoavel de lesdo ou atraso no tratamento ou diagnéstico correto;
4 — Potencial de lesdes permanentes ou deterioracdo do estado de salude ou doenca grave para o publico;
5 — Potencial de causar morte.

Classificacdo de Problemas em Evento adverso Freq Impacto

A. Problema associados a Rede de Aplicativos - Problema associado aos desvios das especificacbes
documentadas do sistema que afetam o desempenho geral do sistema e / ou 0 desempenho de um produto individual

conectado a esse sistema (ex.: Interoperabilidade, Integragéo, etc.).

B.1 Aplicacéo congela, tornando-se nédo funcional.

B.2 Erro de célculo de dose: Problema associado ao cddigo de programa escrito
ou ao software aplicativo usado pelo produto para calcular medi¢cdes ou quantidades
especificas gerenciadas pelo produto.

B.3 Erro de medicacdo: Evento no qual o software do produto resulta em erros
de preparacdo ou administracdo de medicacao.

B.4 Erro de célculo de parametro: Problema associado ao cédigo do programa
B. Problema do ) o )
o escrito ou ao software aplicativo usado pelo produto para calcular parametros diferentes
programa aplicativo - Problema _ . . L
_ o daqueles relacionados a dose ou a poténcia.
associado ao requisito de

_ . B.5 Erro de céalculo de energia - Problema associado ao c6digo do programa
software cumprir sua funcgéo _ N i _ . _
_ | escrito ou ao software aplicativo usado pelo produto para célculo relacionados a energia
dentro de um uso ou aplicativo
_ do produto.
pretendido.

B.6 Versdo do programa aplicativo ou problema de atualizacdo: Problema
associado a instalacdo de atualizacdes em um sistema de software que afeta o

desempenho do produto ou a comunicagdo com outro produto.

B.7 Problema associado a instalacdo de atualiza¢cdes em um sistema de software

gue afeta o desempenho do produto ou a comunicagdo com outro produto.

B.8 Encerramento inesperado do programa aplicativo: Problema associado a um

desligamento n&o intencional por mau funcionamento do programa aplicativo.

C.1 Problema associado a execucdo atrasada relacionada ao programa ou

C. Problema associado a | algoritmo

problemas de execucao C.2 Problema associado a execug¢édo intermitente relacionada ao programa ou

relacionados ao programa ou |algoritmo.

algoritmo. C.3 Problema associado a falha de um programa ou algoritmo para executar.

Interrupcéo repentina / inesperada na execu¢cdo de um programa.

D. Problema associado a D.1 Sistema operacional torna-se nao funcional: Problema associado ao mau
elementos de software, | funcionamento do sistema operacional do computador, em oposi¢cdo a um problema de

firmware e / ou hardware que | software de aplicativo.

controlam a execucdo de
programas de computador e D.2 Versdo do sistema operacional ou problema de atualizagdo: Problema
fornece servigos como alocagéao | associado a substituicdo de um sistema operacional antigo por um sistema operacional

de recursos de computadores, | atualizado.

controle de tarefas, controle de
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entrada / saida e gerenciamento
de arquivos em um sistema de

computador.

E. Problema de
seguranca do sistema de
computador: Problema

associado ao acesso hao

autorizado ou modificacdo de

um sistema de software,
resultando em perda de
confidencialidade, integridade

ou disponibilidade de codigo de

programa  escrito, software
aplicativo ou dados ou produto

inteiro.

E.1 Problema de seguranca de aplicativos: Problema associado a aquisi¢céo de
cbdigos de programacao de computadores que podem se replicar e se espalhar de um

sistema de computador para outro, levando a software, hardware e dados danificados.

E.2 Acesso ndo autorizado ao sistema de computador: Problema associado a
um acesso que nao era permitido ao sistema de computador e que poderia levar a
modificacdo do programa, a corrup¢do de dados ou a quebra da seguranca da rede.
Esse conceito esta intimamente associado a integridade do computador, que é o grau
em que um sistema ou componente impede o acesso ndo autorizado ou a modificacdo

de programas ou dados de computador.

F. Problema de back-up
de dados: Problemas
relacionados a um sistema
componente, arquivo,
procedimento ou pessoa
disponiveis para substituir ou
ajudar a restaurar um item
principal em caso de falha ou
desastre causado

externamente.

F.1 Falha no Back-Up: Problema associado a incapacidade de fazer backup ou
recuperar uma versdo de backed up (arquivo corrompido) de dados do produto ou

arquivos do sistema.

F.2 Falha no converter para back-up: Problema associado a uma falha na
transicdo de um sistema primario, componente, arquivo, procedimento para um backup

em resposta a uma falha no item principal.

G. Problema de dados:
Evento no qual os dados
(gréficos, pedindo, resultados)
nao sao armazenados,
transferidos, atualizados ou

exibidos corretamente.

G.1 Perda de dados: Evento em que os dados sdo involuntariamente

permanentemente ou temporariamente perdidos, excluidos, corrompidos ou

sobrescritos.

G.2 Problema de dados do paciente: Evento em que os dados sdo acessados
pelo provedor de servigos de saude e o paciente errado ou os dados incorretos sdo

recuperados, apesar dos procedimentos corretos de consulta.

H. Problema de software relacionado a Date/Time: Problemas associado & programacéao de datas do calendario e

/ ou hora como um fator na operacéo do produto.

5.2. Especificamente, sobre 0s riscos em ciberseguranca. Preencha com um valor de 0 a 5, onde O representa ndo tem opinido

formada ou a situacdo é muito complexa para uma analise; 1 representa o menor valor e 5 0 maior. Escala de referéncia:

* Para frequéncia:

0 representa ndao tem opinido formada ou a situacdo € muito complexa para uma analise;

1- Nunca (nuncateve algum tipo de informacéo que ocorresse);

2- Raramente (teve algum tipo de informacgdo que ocorre);

3- As vezes (frequéncia moderada);

4- Muitas vezes (ocorre bastante);

5- Sempre (ocorre muitas vezes, alta frequéncia).

* Para potencial impacto:

0 representa ndo tem opinido formada ou a situagdo € muito complexa para uma anélise;

1- Apenas possuem potencial de impacto de lesGes menores (rapida recuperacao);

2- Potencial de relatos de mau funcionamento, erros de diagnéstico, ou anomalias que podem levam a resultados invalidos,

inconclusivos, com potencial de alguma lesdo, ou potencial para diagnostico ou tratamento erréneo.

3 - Requer acédo corretiva para evitar um risco néo razoavel de lesdo ou atraso no tratamento ou diagndstico correto;

4 — Potencial de lesdes permanentes ou deterioracdo do estado de salude ou doenga grave para o publico;

5 — Potencial de causar morte.

Ciberseguranca em Evento adverso

Freq

Impacto

A. Software e firmware defeituosos ou defeituosos (ex. processamento inadequado da informacao).
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B. Servicos de rede configurados incorretamente (ex. conexdes néo criptografadas na Internet, resultando na

transmissdo de dados do paciente em texto simples / claro)

C. Problemas de seguranca e privacidade (ex. senhas faceis de adivinhar ou permissées excessivas, em que um

usuario basico pode acessar recursos de administracao).

D. Ma protecéo de dados. (ex. auséncia ou mau uso da criptografia de dados)

E. Descarte ou perda inadequada do dispositivo com memoria interna ainda contendo dados do paciente.

F. Malware e spyware que visam dispositivos médicos.

G. Envio de Informacgdes sensiveis (ex. Identificacdo de pacientes e outros dados personalissimos) para fora do
Brasil

Problemas retirados do documento: N. Stanley, M. Coderre. “An introduction to medical device cyber security. A European
Perspective”. Oct 2016.

6. Questdes Finais

6.1 Como vocé classifica os seguintes atributos para software como dispositivo médico, em geral, existente hoje no Brasil? Escala

de referéncia: 5-Excelente. 4-Bom. 3-regular. 2- Insatisfatério. 1- Inaceitavel. 0-N&o sei opinar.

Atributos Avaliacao

A. Performance (resposta do sistema a realizagdo de determinadas ac¢des por um determinado periodo de tempo)

B. Interoperabilidade (compatibilidade entre o software e outros, e o sistema operacional)

C. Usuabilidade (facilidade dos usuarios finais poderem usar, aprender, controlar ou interpretar as informacdes do sistema)

D. Confiabilidade (capacidade de continuar operando sob condi¢des pré-definidas; inclui disponibilidade)

E. Disponibilidade faz parte da confiabilidade e é expressa como a razao entre a hora do sistema disponivel e o tempo total de

trabalho.

F. Seguranca (preservacao da confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade das informac6es)

G. Portabilidade (funcionamento em diferentes plataformas previstas. Ex.: smartphones, computadores, tablets, etc.)

H. Funcionalidade clinica (eficacia da execugéo; ex. informagfes fundamentadas, célculos adequados, etc.)

. Baseado no ISO/IEC 25010 2011. ISO/IEC 25010:2011: Systems And Software Engineering — Systems And Soft-Ware Quality
Requirements And Evaluation (Square) — System And Software Quality Models. Geneva: ISO.

6.2 Quais sao as caracteristicas que podem constituir um bom software como dispositivo médico?

6.3 Como vocé acha que pode ser medida estas caracteristicas?

6.4 Outros comentarios?

6.5 Encaminhe junto com este formulério evidéncias, dados e informac¢des sobre o assunto.
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Apéndice C — Mapa do Problema Regulatério para os atores externos

P na época da escrita a demanda de software era excecdo

L=

P a definicdo ndo é restritiva  ©
f
Pq ndo existia norma especifica

| pq somente existe nota técnica interpretativa cy
Pq o regulamento existente ndo era daro

©  PqoBrasil ndo era "player” global

Q

Pq ndo estd alinhado internacionalmente, dificultando entendimento
Tipos inexistentes anteriormente

@ Sem referéndas explidtas

s
/

- { P escopo regulatorio ndo é claro
e ‘
Pq existem uma zona cinza (MDDS, 5aS, App, Soft Livre, Softs desenv. Int...)

p
[ | N
| Regulamentacdo atual obsoleta frente aos mesmos

al
g
Software destinado a fitness, estilo de vida e bem-estar (life-style and well-being)

Pq ndo é daro o sufidente para incluir e excluir

/
/
/ \
!
/ | f
/ | Pqnio identifica 0 que ndo éregulado G  Software destinado 2 pesquisa. ensino e apenas documentaio
/
/ |
/ | Software destinado ao uso Veterindrio
!'J
/
/ Soft IVD devem ter classificacdo de risco propria, conforme resto do mundo
/ /
/ /
/ i i . i . | | Pqregras com base em elementos fisicos, mas soft s3o intangiveis
/ 1 Pqregras atuais de classificacdo de risco ndo sdo adequadas N
/ /_../"’ | Nao existe alinhamento internacional
| /,’
| /
e‘ /
." // Acordosinternacionais ©  Estratégia governamental
|I // |
Prab . do © Resulacioinadequad / / ‘I‘ Documentos consensuado com a inddstria e outros paises
fODEMaZ D pOSMErtato  © RegUaran Inacequas [ / | Facilidade interpretativa e de execugio G
\ . ~ 3 o / : . P . - . .
Problemasno pos mercado  © Falhas no controlesanitario /0| Anvisa ndo esta preparada para os software médico }» — | /'! ‘I‘ | Mais associagdes de indlstrias cam mais recursos & estrutura para esarecer
~ |
h S / / : : i i Usam os mesmos pardmetros
_—— Pgprecisa alinhamento internacional Possibiidade de Benchmark  ©
| Organismos com atividades semelhantes

{ Falta méo de obra qualificada na drea }» —

Sem interesse para venda

Sem novos mecanismos de protecdo
©  Ndo possuem atualizagdo de seguranca

\0 [

Sistemas legados ndo sdo atualizados }»—-‘

Desempenho defasado } i I
—
|
Incompatibilidade com novas estruturas

| Globalizagio
—

Regras de Hw (atuais) nao servem para
r

Desburocratizacdo e desenvolvimenta econfmico

soft

| A
// |
p \ \
- ~ \ '\\ Pq necessaria agdo diferente para MDDs, Soft Livre, 535, e assemelhados a SMaD
\ \ (produtos disruptivos)
N
\ f
". \\ | Fécil de alterar (atualizagio) e distribuir (ex. Internet)
| 1
| I’ Flexibilidade na produco
o

\ \
\ | Evolugio muitorépida €
f,‘{ Custo menor
|

\ .
\ S |
Pq necessidade de flexibilidade nas regras devido a diversidade | Menor burcgraci

\ -
\ de cenarios e aplicabilidade
| Novos modelos de comercializagio (por pracessamento, licenca, suporte, etc)

| Produtointangivel {virtual)
| S

\
\
\I Uso de soft ndo regulados como se fossem regulados por serem semelhantes (Ex.
| App de estilo de vida, bem estar, etc)

Faltam padres

\
Probemas de Interoperabilidade e Portabilidade  © /
| Faltaminformagdes

AN
|

Faltainformaches

| Falta de acdo dos envalvidos

"
-{ P requisitos de Seguranca e Eficacia atuais sdo insuficientes }01‘
| |
| Riscos em Ciberseguranca sao maiores gue 05 outros el
\
|

| Faltade requisitos basicos de seguranga (regras)

\

Aumento da conectividade




