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SENSOR PRÉ-CALIBRADO PARA MONITORIZAÇÃO 
HEMODINÂMICA MINIMAMENTE INVASIVA DO DÉBITO 
CARDÍACO CONTÍNUO, POR CONTORNO DE PULSO E 

AVALIAÇÃO DA FLUIDORESPONSIVIDADE
para cirurgias de grande porte não cardíacas e de alto risco

O que é a monitorização hemodinâmica do débito cardíaco? 

O período do intervalo entre uma semana antes e quatro semanas após a realização de uma 

cirurgia é uma fase em que complicações como formação de coágulos nos vasos sanguíneos 

(eventos trombóticos) e sangramentos (hemorragias) podem ocorrer. Dessa forma, a 

monitorização hemodinâmica, ou seja, o acompanhamento contínuo da circulação sanguínea 

e do sistema cardiovascular, é fundamental nesse período.  

No Sistema Único de Saúde (SUS), as cirurgias não cardíacas de grande porte apresentaram 

aumento de 19,2% no número de internações entre 2014 e 2024. No mesmo período, 

ocorreram, aproximadamente, de 3.400 a 3.900 óbitos nessa população.  

Complicações cardíacas ou óbitos podem ser observados em hospitalizações nessas cirurgias 

não cardíacas, sendo mais comuns entre pacientes que passaram por procedimentos de alto 

risco ou de grande porte. Durante esse tipo de cirurgia, o corpo do paciente pode sofrer 

diversas alterações causadas pelo jejum, pela anestesia, pela perda de sangue e de líquidos, 

bem como pela resposta do organismo ao trauma do procedimento. Nesse contexto, tanto a 

falta quanto o excesso de líquidos no corpo podem prejudicar a circulação e o fornecimento 

de oxigênio aos tecidos, aumentando o risco de problemas como lesão nos rins, complicações 

pulmonares, infecções e internação mais prolongada. Além disso, a pressão baixa durante ou 

após a cirurgia pode causar problemas no coração. Isso pode acontecer porque os vasos 

ficam mais dilatados, falta líquido no corpo, o coração fica mais fraco ou bate mais devagar.  

sensor

Conectado a 
um pequeno 
dispositivo, 

acompanha a 
circulação do 
paciente em 
tempo real e 

auxilia a equipe 
médica durante o 

procedimento.

Para manter a boa circulação 

e o oxigênio nos tecidos, é 

utilizado um método mais 

controlado, chamado de 

terapia hemodinâmica guiada 

por objetivos. Nesse método, 

as decisões são tomadas 

com base em informações 

monitoradas em tempo 

real sobre o funcionamento 
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Como os pacientes que necessitam de monitorização hemodinâmica do débito 
cardíaco são tratados no SUS? 

No SUS, pacientes que precisam ter o funcionamento do coração e da circulação sanguínea 

monitorado de forma mais detalhada, especialmente após cirurgias grandes ou de alto risco, 

são acompanhados em unidades de terapia intensiva (UTI). Nesses casos, o método geralmente 

utilizado pelos profissionais para monitorar o débito cardíaco é o cateter de artéria pulmonar.  

Esse método consiste na inserção de um tubo fino e flexível em uma veia no pescoço ou 

no tórax, que percorre o trajeto passando pelo coração até chegar na artéria pulmonar. 

Depois de posicionado, o cateter permite avaliar diversas informações importantes sobre o 

funcionamento do coração para guiar o tratamento na UTI.  

do coração e da circulação. Um exemplo desse tipo de informação é o débito cardíaco, 

parâmetro que indica a quantidade de sangue que o coração consegue bombear por minuto. 

Esse monitoramento pode ser realizado de forma invasiva, com a introdução de um cateter 

inserido na artéria pulmonar, ou de forma menos invasiva, com um cateter que é colocado em 

uma artéria do braço ou da perna (cateter periférico), conectado a um sensor, como no caso 

da tecnologia que está sendo avaliada.  

Uma alternativa para acompanhar o funcionamento do sistema 

cardiovascular é a monitorização tradicional não invasiva, 

feita sem precisar colocar um cateter no corpo. Nesse tipo de 

acompanhamento, os profissionais medem sinais como a pressão 

arterial, a saturação de oxigênio (quantidade de oxigênio no 

sangue), a frequência cardíaca (número de batimentos por minuto) 

e o débito urinário (quantidade de urina produzida), que ajudam a 

avaliar o estado do paciente.  

Procedimento analisado: Sensor pré-calibrado para monitorização hemodinâmica 
minimamente invasiva do débito cardíaco contínuo, por contorno de pulso e 
avaliação da fluidoresponsividade  

A empresa Edwards Lifesciences solicitou à Conitec a avaliação do Sensor pré-calibrado 

(FloTrac®) para a monitorização hemodinâmica minimamente invasiva do débito cardíaco 

contínuo, por contorno de pulso e de avaliação da fluido responsividade, em cirurgias de 

grande porte, não cardíacas e de alto risco. O sensor pré-calibrado minimamente invasivo é um 

dispositivo descartável que, ligado a um cateter colocado na artéria e a um monitor, permite 
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acompanhar a circulação sanguínea de forma menos invasiva durante a cirurgia. O sistema 

analisa o contorno de pulso, ou seja, o formato da onda da pressão arterial, para calcular, de 

forma contínua, como o coração está bombeando o sangue e outros dados relacionados à 

circulação. Entre esses dados, um dos mais importantes é a variação do volume de sangue a 

cada batimento, que ajuda a decidir se o paciente precisa receber mais líquidos. O dispositivo 

é indicado para uso em pacientes adultos internados, principalmente durante cirurgias e em  

UTI, quando é necessário acompanhamento contínuo.  

A análise de resultados de pesquisas avaliou o uso do sensor pré-calibrado minimamente 

invasivo durante cirurgias não cardíacas de grande porte em comparação à forma tradicional 

não invasiva de monitoramento, que acompanha a frequência cardíaca, o débito urinário, 

a saturação de oxigênio, a pressão arterial média e a pressão venosa central. A terapia 

guiada com o uso do sensor foi associada à redução do tempo de internação em cerca de, 

aproximadamente, 2 dias, além de menor ocorrência de complicações cardíacas e de infecções 

no local da cirurgia. No entanto, não foi observada redução na mortalidade. A qualidade das 

evidências foi considerada baixa para todos os resultados analisados.  

Na avaliação econômica, em um cenário mais conservador, que não incorporou o custo 

adicional associado à redução de diárias gastas com internação, a tecnologia apresentou um 

custo adicional de R$ 1.278,88 por paciente e esteve associada à redução das complicações 

após a realização de cirurgias de grande porte. A incorporação da tecnologia resultaria, então, 

em um custo de R$ 17.307,61 por complicação evitada.  

Na análise de impacto orçamentário, o cenário principal — que considerou a limitação 

de monitores compatíveis já disponíveis no SUS — estimou um aumento de gastos de 

aproximadamente R$ 38 milhões por ano a partir do terceiro ano de incorporação. Esse valor 

corresponde à realização de cerca de 137 mil procedimentos com a tecnologia ao longo do 

período, representando, aproximadamente, 24% dos procedimentos elegíveis.  

Perspectiva do Paciente 

A Chamada Pública nº 8/2026 foi aberta de 5 a 14 de janeiro de 2026 para a inscrição de 

interessados em participar da Perspectiva do Paciente sobre este tema. Entretanto, não 

houve inscrições. A Secretaria-Executiva da Conitec também realizou uma busca ativa junto 

a especialistas, associações de pacientes e centros de tratamento, mas não identificou um 

participante para este tema. Assim, não houve a participação.  
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Discussão da Conitec na apreciação inicial  

Durante a apreciação inicial, o Comitê destacou a necessidade de definir com maior precisão 

quais pacientes submetidos a cirurgias de grande porte e de alto risco teriam mais benefícios 

no uso do sensor, uma vez que uma indicação muito ampla dificulta a avaliação dos benefícios, 

dos custos e do impacto orçamentário. 

Também foram discutidas limitações relacionadas à necessidade de compatibilidade entre os 

sensores específicos do fabricante e os monitores disponíveis no SUS, diante da diversidade de 

equipamentos existentes, bem como a possibilidade de outras tecnologias de monitorização 

hemodinâmica oferecerem benefícios semelhantes. 

Foram ainda apontados desafios relacionados ao financiamento e ao controle de preços desses 

dispositivos. Para a Consulta Pública, o Comitê considerou importante obter contribuições 

que ajudem a identificar os pacientes de maior risco que poderiam se beneficiar da tecnologia, 

conhecer possíveis alternativas disponíveis e ampliar as informações sobre preços e 

concorrência no mercado.  

Recomendação inicial da Conitec  

A Conitec recomendou inicialmente a não incorporação, ao SUS, do sensor pré-calibrado 

para a monitorização hemodinâmica avançada do débito cardíaco contínuo, por contorno de 

pulso e avaliação da fluido responsividade, para cirurgias de grande porte não cardíacas e de 

alto risco. 

Esse tema foi discutido durante a 151ª Reunião Ordinária da Comissão, realizada nos dias 

6, 7 e 8 de maio de 2026. Na ocasião, o Comitê de Produtos e Procedimentos considerou 

os resultados da análise econômica desfavoráveis e o impacto orçamentário, bem como a 

necessidade de se entender melhor os subgrupos que mais se beneficiariam. 

O assunto esteve disponível na Consulta Pública nº 45/2026, durante 20 dias, no período 

de 16/6/2026 a 6/7/2026, para receber contribuições da sociedade (opiniões, sugestões e 

críticas) sobre o tema.  

Resultado da consulta pública 

A Consulta Pública nº 45/2026 recebeu 232 contribuições. A maior parte foi de profissionais 

de saúde, seguida por interessados no tema. Também participaram organizações da sociedade 
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civil, empresa fabricante da tecnologia, pessoas que convivem ou cuidam de alguém com a 

condição de saúde e pessoa com a condição de saúde 

A análise qualitativa das contribuições da consulta pública mostrou predominância de 

manifestações favoráveis à incorporação da tecnologia, sobretudo entre profissionais de 

saúde. 

Entre os principais benefícios apontados estiveram a menor invasividade, a maior precisão 

da monitorização, o apoio à tomada de decisão, a individualização do cuidado e o potencial 

para melhorar os resultados clínicos. Também foram mencionadas facilidade de uso e 

implementação. 

Como principais desafios, destacaram-se os custos dos equipamentos e sensores descartáveis, 

a necessidade de capacitação das equipes, a definição de critérios claros de indicação e a 

adoção de protocolos para orientar o uso. 

Em relação a outras formas de monitorização hemodinâmica, os participantes ressaltaram 

que diferentes métodos apresentam vantagens e limitações e podem ser utilizados de forma 

complementar, considerando as condições do paciente, a complexidade do procedimento, a 

infraestrutura disponível e a capacitação da equipe. 

Dentre as contribuições técnico-científicas enviadas, não foram identificadas novas 

informações em relação ao já analisado neste relatório. 

O demandante também apresentou contribuição durante a Consulta Pública. Após a análise 

das contribuições recebidas, concluiu-se que não foram identificados elementos técnico-

científicos que modificassem o entendimento apresentado na apreciação inicial. 

Dessa forma, a Consulta Pública contribuiu para ampliar a compreensão sobre aspectos 

práticos, assistenciais e operacionais relacionados ao uso da tecnologia, especialmente 

quanto aos benefícios percebidos, aos critérios de indicação, à necessidade de capacitação 

das equipes e às condições de infraestrutura para sua utilização. 

Discussão da Conitec na apreciação final  

Na apreciação final, o Comitê discutiu principalmente a consistência das evidências clínicas, 

sua aplicabilidade ao contexto do SUS e os aspectos econômicos e operacionais relacionados 

à tecnologia. 

Foram destacadas incertezas sobre os benefícios clínicos, uma vez que estudos maiores não 

confirmaram redução de mortalidade ou de complicações pós-operatórias, enquanto parte 
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das evidências favoráveis se baseou em protocolos de tratamento que não refletem a prática 

habitual dos serviços brasileiros. 

Também foram discutidas as incertezas sobre a relação entre custos e benefícios e os riscos 

de dependência de uma tecnologia proprietária, isto é, que depende de sensores e monitores 

específicos de um mesmo fabricante, o que pode limitar a compatibilidade com outros 

equipamentos e aumentar a dependência de um único fornecedor. A possível incompatibilidade 

com equipamentos já existentes no SUS também poderia ampliar os custos de implementação 

da tecnologia. 

O Comitê reconheceu que a monitorização hemodinâmica é importante no cuidado de 

pacientes cirúrgicos de alto risco e já é realizada no SUS por diferentes métodos. Nesse 

contexto, foi discutido que a tecnologia avaliada poderia oferecer uma forma adicional de 

monitorização, com informações contínuas para auxiliar a avaliação das condições do paciente 

e a tomada de decisões durante o procedimento. 

Recomendação final da Conitec  

A 31ª Reunião Extraordinária da Conitec foi realizada em 21 de agosto de 2026. Na ocasião, 

o Comitê de Produtos e Procedimentos recomendou a não incorporação ao SUS do sensor 

pré-calibrado para monitorização hemodinâmica minimamente invasiva do débito cardíaco 

contínuo, por contorno de pulso e avaliação da fluidorresponsividade para cirurgias de grande 

porte não cardíacas e de alto risco. 

Para essa recomendação, o Comitê considerou as limitações dos estudos apresentados e 

de sua aplicação ao contexto brasileiro, as incertezas sobre a relação entre os custos e os 

benefícios e a dependência de sensores e monitores específicos de um mesmo fabricante. 

O relatório técnico completo de recomendação da Conitec está disponível aqui. 

https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2026/relatorio-preliminar-sensor-pre-calibrado-para-monitorizacao-hemodinamica-cp-45/@@display-file/file

