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Agenda reunião CT-10   junho 2011

• Apresentação do relatório de atividades de 2010.

• Plano de atividades 2011.

• Eleição presidência e secretaria da CT.

• Expressão da MCM para calibração de balanças: informações referentes à 

reunião 

realizada com a DICLA em nov./2010.

• Documentos orientativos para calibração de balanças: dar continuidade à  

elaboração dos documentos.

• Harmonização de práticas de calibração (ex.: calibração de balanças 

dotadas de

auto ajuste ; dúvidas Tecpar).

• Norma Euramet cg-18/v.02 – status da elaboração da versão em português.
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• Documentos orientativos calibração de  balanças
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• Harmonização de práticas de calibração (ex.: calibração 

de

balanças dotadas de auto ajuste ; dúvidas Tecpar).
1- Os resultados antes do ajuste (ou auto-ajuste) são necessários? (item 5.10.4.3 da NBR ISO IEC 17025)

2- As configurações da balança nas quais a calibração foi realizada (filtros, configuração da auto-calibração 

- se "on" ou "off", etc...)?

Referência: EURAMET_cg-18__v_3.0 - item 8 .2 - Information about the calibration procedure

Date of measurements, site of calibration, and place of installation if different, conditions of environment 

and/or use that may affect the results of the calibration. Information about the instrument (adjustment 

performed, any anomalies of functions, setting of software as far as relevant for the calibration, etc.).

3- Descrição do ajuste efetuado (se com peso externo do cliente, com peso do laboratório ou com o peso 

interno (auto-cal)

Referência: EURAMET_cg-18__v_3.0 - item 8 .2 - Information about the calibration procedure

Date of measurements, site of calibration, and place of installation if different, conditions of environment 

and/or use that may affect the results of the calibration. Information about the instrument (adjustment 

performed, any anomalies of functions, setting of software as far as relevant for the calibration, etc.).

http://5.10.4.3/

